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Sterile, single-use personal lancet intended to be used with a lancing device by lay users for capillary blood

Sterile Einweg-Blutentnahmelanzette fiir die Verwendung mit einer Stechhilfe fiir Kapillarblutentnahmen
durch nicht medizinisch ausgebildete Anwender.

Lanceta personal estéril desechable disefiada para ser utilizada con un dispositivo de puncién por usuarios no
profesionales para recolectar muestras de sangre capilar.

Lancette individuelle, stérile, a usage unique destinée a étre utilisée avec un autopiqueur par les particuliers
pour le prélévement de sang capillaire.

Lanceta pessoal estéril e descartdvel destinada para uso com um dispositivo de lanceta por usudrios leigos
para coleta de sangue de vaso capilar.

Sterylne, jednorazowe lancety personalne przeznaczone do uzycia z urzadzeniem naktuwajacym przez
uzytkownikéw nieprofesjonalnych do pobierania krwi wiosniczkowej.

Sterilni osobni lancety na jednorézové pouZiti jsou urcené pro laické uZivatele, ktefi je pomoci lancetového
pera pouZivaji k ziskdvani vzorkd kapilarni krve.

Steril personlig lansett for engdngsbruk &r avsedd att anvéndas med en lansettenhet av outbildade anvéndare
for kapillart blodprov.

CTepunbHwii, OAHOPa30BHUiA NEPCOHANbHIIA NAHLET, MPU3HAYeHNIE ANA BUKOPUCTAHHA HenpodecioHanamu
Pa3oM i3 NaHLETHUM NPUCTPOEM And 3abopy KaninApHoi KpoBi.

Lancetta ad uso personale sterile monouso destinata all'utilizzo da parte di utenti non clinici con un dispositivo
alancetta peril prelievo di sangue capillare.
(TepurbHblii, 0/IHOPA30BbIiA MEPCOHaNbHbIii NaHLET,
CUCTOb30BAHIEM LLMPULI-PYUKIL. i
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(@D INSTRUCTIONS FOR USE:

Consult the instructions for use of your lancing device.

Always wash your hands with soap and water and dry them well before and after testing.
1) Twist off the adjustable cap of the lancing device.

2) Insert a new, sterile lancet into the lancing device.

3) Twist off the protective cap of the lancet.

4) Make a puncture as per your healthcare professional’s recommendations.

5) After use, twist off the adjustable cap of the lancing device.

6) Eject the lancet out of the lancing device.

Discard the used lancet safely as per local regulations.

/\ caution:

Avoid infections. Must NEVER be used on more than one person! Single-use only, do not
reuse or store the lancets in a lancing device. Do not use if the protective cap is damaged
or missing.

If you have any health concerns, consult a healthcare professional.

Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the
manufacturer and the local competent authorities/government agencies, as applicable.

(3 GEBRAUCHSANWEISUNG:

Die Gebrauchsanweisung der Stechhilfe beachten.

Hande vor und nach Tests immer mit Seife und Wasser waschen und gut abtrocknen.
1) Die anpasshare Kappe durch Drehen von der Stechhilfe entfernen.

2) Neue sterile Lanzette in die Stechhilfe einfiihren.

3) Die Schutzkappe durch Drehen von der Lanzette entfernen.

4) Punktion gemag rztlichen Empfehlungen durchfiihren.

5) Nach Gebrauch die anpasshare Kappe durch Drehen von der Stechhilfe entfernen.
6) Die Lanzette aus der Stechhilfe auswerfen.

Benutzte Lanzette geméR der drtlichen Vorschriften entsorgen.

/I WARNHINWEIS:

Infektionen vermeiden. Darf NIE bei mehr als einer Person verwendet werden! Nur zur
Einweg-Anwendung. Lanzetten nicht wiederverwenden oder in einer Stechhilfe
aufbewahren. Nicht verwenden, wenn die Schutzkappe beschédigt ist oder fehlt.

Bei gesundheitlichen Bedenken eine medizinische Fachkraft aufsuchen.

Jeden schwerwiegenden Vorfall, der im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetreten
ist, dem Hersteller bzw. den ortlichen zustandigen Behorden melden.

(& INSTRUCCIONES DE USO:
Consulte las instrucciones de uso de su dispositivo de puncién.

Siempre lavese las manos con agua y jabon y séqueselas bien antes y después de hacer la prueba.

1) Gire y retire la tapa ajustable del dispositivo de puncién.

2) Inserte una nueva lanceta estéril en el dispositivo de puncion.

3) Gire la tapa protectora de la lanceta.

4) Realice una puncion segin las recomendaciones del profesional de atencion médica.
5) Después del uso, gire y retire la tapa ajustable del dispositivo de puncién.

6) Expulse la lanceta del dispositivo de puncién.

Deseche la lanceta usada de manera sequra, segun las regulaciones locales.

/I\ PRECAUCION:

Evite las infecciones. jNUNCA se debe usar para mds de una persona! Lancetas desechables;
no las vuelva a utilizar ni las almacene en el dispositivo. No utilice el producto si no tiene la
tapa protectora, 0 estd dafada.

Sitiene algtin problema de salud, consulte con un profesional de atencién médica.
Cualquier incidente grave que haya ocurrido en relacién con el dispositivo debe serinformado
al fabricante y a las autoridades locales competentes/agencias gubernamentales, segtin
corresponda.

ISTRUZIONI D'USO

Consultare le istruzioni per I'uso del dispositivo a lancetta.

Lavare sempre le mani con acqua e sapone e asciugarle bene prima e dopo il test.

1) Svitare il cappuccio regolabile del dispositivo a lancetta.

2) Inserire una lancetta nuova e sterile nel dispositivo a lancetta.

3) Svitare e rimuovere il cappuccio protettivo della lancetta.

4) Praticare una puntura secondo le raccomandazioni del proprio operatore sanitario.
5) Dopo I'uso, svitare il cappuccio regolabile del dispositivo a lancetta.

6) Estrarre la lancetta dal dispositivo a lancetta.

Gettare la lancetta usata in modo sicuro secondo le normative locali.

/I\ ATTENZIONE:

Evitare infezioni. Non utilizzare MAI su piti di una persona! Esclusivamente monouso, non
riutilizzare né conservare le lancette nel dispositivo. Non usare se il cappuccio protettivo
& danneggiato o assente.

In caso di problemi di salute, consultare un operatore sanitario.

Qualsiasi grave incidente verificatosi in relazione all'uso del dispositivo deve essere segnalato
al fabbricante e all'autorita locale competente/agenzie governative, a seconda dei casi.

(@ MODED’EMPLOI :

Consultez le mode d’emploi de votre autopiqueur.

Lavez-vous toujours les mains & I'eau et au savon et séchez-les bien avant et apres le test.
1) Tournez le capuchon réglable de I'autopiqueur.

2) Insérez une nouvelle lancette stérile dans I'autopiqueur.

3) Tournez le capuchon de protection de la lancette pour le retirer.

4) Faites une ponction selon les recommandations de votre médecin.

5) Aprés utilisation, retirez le capuchon réglable de I'autopiqueur.

6) Ejectez la lancette de I'autopiqueur.

Jetez la lancette usagée en toute sécurité, conformément a la réglementation locale.

/I\ AVERTISSEMENTS :

Evitez les infections. Ne JAMAIS utiliser sur plus d'une personne ! Usage unique, ne pas
réutiliser ou stocker les lancettes dans un autopiqueur. Ne pas utiliser si le capuchon de
protection est endommagé ou manquant.

Sivous avez des problémes de santé, consultez un professionnel de la santé.
Tout incident grave qui s'est produit en rapport avec le dispositif doit étre signalé au
fabricant et aux autorités compétentes locales/agences gouvernementales, selon le cas.

INSTRUGOES DE USO:

Consulte as instrucdes de uso do seu dispositivo de lanceta.

Lave sempre as maos com dgua e sabdo e seque-as bem antes e apds o teste.

1) Gire e remova a tampa ajustdvel do dispositivo.

2) Insira uma nova lanceta estéril no dispositivo de lanceta.

3) Gire a tampa protetora e remova-a da lanceta.

4) Faca a puncdo de acordo com as recomendagdes do seu médico.

5) Depois de usar, gire e remova a tampa ajustavel do dispositivo.

6) Remova a lanceta do dispositivo.

Descarte a lanceta usada de maneira segura de acordo com as regulamentagdes locais.

/I\ ATENGAO:

Evite infeccoes. NUNCA deve ser usada em mais de uma pessoa. Somente para uso tnico,
nao reutilize nem mantenha as lancetas no dispositivo de lancetas. Nao utilize se
atampa protetora estiver danificada ou em falta.

Em caso de preocupagdes de satide, consulte um médico.
Qualquer acidente grave envolvendo o dispositivo deve ser relatado ao fabricante e aos
drgdos governamentais/autoridades competentes locais, conforme aplicavel.

(@3 INSTRUKCJA UZYWANIA:

Zapoznaj sie z instrukcja uzywania urzadzenia naktuwajacego.

Przed badaniem i po nim zawsze umyj rece woda z mydtem i dobrze je osusz.
1) Odkre¢ regulator gtebokosci.

2) W6z nowy, sterylny lancet do urzadzenia naktuwajacego.

3) Ukre i zdejmij ostonke ochronna z lancetu.

4) Wykonaj naktucie zgodnie z zaleceniami personelu medycznego.

5) Po uzyciu, odkrec regulator gtebokosci.

6) Wysun lancet z urzadzenia naktuwajacego.

Bezpiecznie wyrzu¢ zuzyty lancet, zgodnie z lokalnymi przepisami.

/I\ OSTRZEZENIE:

Unikaj zakazen. Wyréb NIGDY nie moze by¢ uzywany przez wiecej niz jedna osobe!
Wyfacznie do jednorazowego uzytku, nie uzywaj tego samego lancetu ponownie i nie
przechowuj lancetu w urzadzeniu naktuwajacym. Nie uzywaj lancetu, jesli jego ostonka
ochronna jest uszkodzona lub jej nie ma.

W razie jakichkolwiek watpliwosci zasiegnij porady personelu medycznego.
Kazdy powazny incydent, ktory wystapit w zwiazku z wyrobem, nalezy zgtosi¢
producentowi oraz whasciwym organom/agencjom rzadowym.

GM VHCTPYKLUMU NO NPUMEHEHUIO:

(nefyiiTe MHCTPYKLIMAM N0 NPUMEHEHIIO LINPUL-PYYKIA.

Bcerza xopotwio Moiite pyKit BOAOI C MbIIOM 1 BbICYLUBAITE WX 10 1 NOCe TecTa.
1) OTKpyTUTE perynupyemblii KONNAYoK WNPUL-PyYKM.

2) BctaBbTe HOBbIT CTEPUAbHDIIA IAHLET B LUNPHL-PYYKY.

3) OTKpyTUTE 3aLUMTHBIN KONNAYOK NaHLETa.

4) BbINonHUTE NPOKON B COOTBETCTBUY C PEKOMEHAALMAMM BaLLIEro Bpaya.

5) Mocne ncnonb3oBaHMA OTKPYTUTE PerynUpyemblil KONNAUOK WNPUL-PyYKy.

6) YpanuTe nauet U3 WNpUL-pyyKi.

YTunU31pyiiTe MCNONb30BaHHbIVA NTHLET B COOTBETCTBUM € MECTHbIMY HOPMATUBAMM.

/I\ MPEAYMPEXAEHVE:

He nonyckaiite nonagatua uidexuuit. 3AMPELLAETCA ncnonb3oBatb Gonee, Yem nA oaHoro
yernoBeka. TobKo /471A OAHOPa30BOro MCNoNb30BaHuA. He ucnonb3yiite PHO ¥ He XpaHuTe
NaHLETbI B LUNPYL-pyuKe. He cnonb3yiiTe, ecm MoBPeXZieH W OTCYTCTBYeT 3aLLMTHbI KONNAYOK.
Ecy Bac umeloTca npo6nembi co 330poBbem, 06paTuTech k paboTHIKaM 3ApaBOOXPaHEHUS.
060 BCeX CEpbE3HbIX MHLWAEHTAX, MPOM3OLLEALINX C U3LENMeM, HEoBXomMMO CO06LMTD
NIPOV3BOAVITENIO 1 B COOTBETCTBYIOLLIE MECTHbIE KOMTMETEHTHbIE OpraHbl WM FOCYAAPCTBEHHbIE
CTYKTYpbI.

(& POKYNY K POUZIT:

Postupuje podle pokyni k pouziti vaseho lancetového pera.

Pred testovanim a po ném si vzdy umyjte ruce mydlem a vodou a diikladné je osuste.
1) Otacivym pohybem sejméte nastavitelné vicko z lancetového pera.

2) Vlozte do lancetového pera novou, sterilni lancetu.

3) Otdcivym pohybem sejméte z lancety ochranné vicko.

4) Napichnéte kizi podle doporuceni vaseho zdravotnického specialisty.

5) Po pouZiti sejméte otécivym pohybem nastavitelné vicko z lancetového pera.

6) Vyhodte lancetu z lancetového pera.

Pouzitou lancetu bezpecné zlikvidujte podle mistnich predpist.

/I\ UPOZORNEN:

Zabrafite infekcim. ZA ZADNYCH OKOLNOSTI nesmi pouzivat vice ne? jedna osobal Pouze
k jednorazovému pouZiti, nepouzivejte opakované a neskladujte lancety v lancetovém
peru. Nepouzivejte, pokud je ochranné vicko poskozené nebo chybi.

Mate-li obavy tykajici se zdravotniho stavu, obratte se na zdravotnického specialistu.
Kazdy zdvazny incident, ke kterému doslo v souvislosti s timto néstrojem, mé byt ozndmen
vyrobci a piisluSnym mistnim organdim nebo kompetentnim organtim statni spravy.

@) BRUKSANVISNING:

Lés bruksanvisningen for din lansettenhet.

Tvatta alltid handerna med tvél och vatten och torka dem ordentligt fore och efter testning.
1) Skruva av lansettens justerbara hylsa.

2) Forin en ny, steril lansett i lansettenheten.

3) Skruva av lansettens skyddshylsa.

4) Gor en punktering enligt din vérdpersonals rekommendationer.

5) Efter anvandning skruvar du av lansettent justerbara hylsa.

6) Mata ut lansetten fran lansettenheten.

Kassera den anvanda lansetten pa sakert sétt enligt lokala foreskrifter.

/\ FORSIKTIGT:

Undvik infektioner. Fér ALDRIG anvandas pd mer &n en person! Endast for engangsbruk,
ateranvénd inte och forvara inte lansetterna i en lansettenhet. Anvénd inte om
skyddshylsan &r skadad eller saknas.

Om du har ndgra halsoproblem ska du konsultera vérdpersonal.

Varjeallvarligincident som harintraffati samband med enheten ska rapporterastill illverkaren
och lokala behdriga myndigheter/myndighetsorgan, beroende pa vad som ér tillimpligt.

(I3 IHCTPYKLYI 3 BUKOPUCTAHHS:

[epernaHbTe IHCTPYKLIT 3 BUKOPUCTAHHA TAHLIETHOTO NPUCTPOID.

3aBX/a1 MUIiTE PYKN BOZOK 3 MUIOM i A06pe CywwiTh iX A0 Ta nicna 3a6opy KpoBi.
1) BigKpyTiTb 3HIMHYIi KOBNAYOK NAHLIETHOTO NPUCTPOIO.

2) BctaBTe HOBUIA CTEPUNbHUI NAHLET Y NAHLIETHUI NPUCTPiil.

3) BigkpyTiTb 3aXUCHY KPULLKY NaHLeTa.

4) 3pobitb MpoKoNIoBaHHA BIANOBIAHO 10 peKOMeHAaLiii (BOro Nikapa.

5) MicnA BUKOPUCTAHHA BIAKPYTITb 3HIMHMIA KOBNAUOK NAHLIETHOT0 MPUCTPOKD.

6) BuiimiTb i3 HbOr0 NaHLeT.

06epexHo yTuni3yiite BUKOPUCTaHWil NaHLIET BIANOBIAHO Ji0 MiCLieBX BUMOT.

/I\ NMONEPEMKEHHS:
3anooiraiite iHgikyBaHHio. HE BUKOpUCTOBYBaTM ANA KinbKox oci6 opHouacHo! Nuwe
ANA 0HOPA30BOTO BUKOPUCTaHHA. He BMKOPUCTOBYBATM MaHLETH NOBTOPHO i He
3bepiraTvt B naHUeTHOMY npuctpoi. He BUKOPUCTOBYBATM, AKLIO 3aXUCHY KPULLKY
MOLUKO/KEHO 360 BOHA BIACYTHA.
Y pasi npobnem 3i 330p0B'AM MPOKOHCYNbTYIATECA 3 MEAUYHIM NPALBHUKOM.
Mpo B cepiio3Hi BUNa/KW, NOB'A3aHi 3 BIKOPUCTAHHAM MPUCTPOI0, NOTPIOHO NOBiOMAATA
BUPOGHIKA Ta MiCLIeBi BIOBHOBAXEH] OpraHit Uyt AepaBHi yCTaHOBM, AKLLIO LibOro BUMaraiotb
HOpMM.
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EN References obtained from 150 15223 Medical devices — Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied. DE Referenzen gemaR 150 15223 Medizinprodukte — Bei Aufschriften von Medizinprodukten zu verwendende Symbole,
Kennzeichnung und zu liefernde Informationen. ES Referencias obtenidas de la norma IS0 15223 Dispositivos médicos, Simbolos que deben utilizarse con las etiquetas, el etiquetado y la informacion que deben suministrarse con dispositivos médicos. FR Références obtenues a
partir de la norme 150 15223 Dispositifs médicaux — Symboles a utiliser avec les étiquettes, I'étiquetage et les informations a fournir sur les dispositifs médicaux. PT Referéncias obtidas da 150 15223 Dispositivos médicos — Simbolos a serem usados com etiquetas, rotulos
e informagdes de dispositivos médicos a serem fornecidos. PL  Na podstawie normy IS0 15223 Wyroby medyczne — Symbole do stosowania na etykietach wyrobw medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach. €S  Reference ziskané
2150 15223 Zdravotnické prostiedky — Znacky pro stitky, oznacovani a informace poskytované se zdravotnickymi prostiedky. SV Referenser erhallna fran 150 15223 Medicintekniska produkter — Symboler att anvéndas vid mérkning av produkt och information till anvandare.
UK 3 nocunannam Ha cranapt 150 15223 «Mepuuki npuctpoi. CuMBONK, L0 MatoTb BUKOPUCTOBYBATHCA HA ETUKETKaX MeAYHYX NPUCTPOIB, MapKyBaHHA Ta iHpopmaLia, o Mae HapasaTuca».  IT  Riferimenti tratti dalla norma 150 15223 Dispositivi medici — Simboli da utilizzare nelle

etichette del dispositivo medico, nell'etichettatura e nelle informazioni che devono essere fornite. RU (npaBoutble MaTepuanbl cornacoanbl ¢ 150 15223, MeANUMHCKWE U3AeMs — CMBONbI, MPUMEHAEMbIE MU MapKuAf Ha KIX TUKETKX 1 B CONPOBOAMTENbHOI AOKYMEHTaLMN.
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ED droplet® personal lancet is recommended to be used with droplet® lancing device. droplet® lancets work with lancing devices:

Autolet®Impression, BG STAR®, droplet®, Glucoject®Dual, Simple Diagnostics®, MICROLET2, Easy Touch®, FreeStyle, Penlet™Plus, mylife Softlance, ONETOUCH®, BD Optimus™, TRUEdraw™, ReliaMed®, ReliOn®, RITE AID®, STERILANCE™, ADVOCATE®
Find the list of lancing devices which work with droplet® personal lancets at htl-strefa.com/products/personal-lancets/droplet/

GB Es wird empfohlen, die droplet®-Blutentnahmelanzette mit einer droplet®-Stechhilfe zu verwenden. droplet® - Lanzetten kdnnen mit Stechhilfen verwendet werden:

Autolet®Impression, BG STAR®, droplet®, Glucoject®Dual, Simple Diagnostics®, MICROLET2, Easy Touch®, FreeStyle, Penlet™Plus, mylife Softlance, ONETOUCH®, BD Optimus™, TRUEdraw™, ReliaMed®, ReliOn®, RITE AID®, STERILANCE™, ADVOCATE®
Die Liste der Stechhilfen, die mit droplet®-Blutentnahmelanzetten kompatibel sind, finden Sie unter htl-strefa.com/products/personal-lancets/droplet/

B Se recomienda usar la lanceta personal droplet® con el dispositivo de puncién droplet®. Las lancetas droplet® funcionan con los siguientes dispositivos de puncién:

Autolet®Impression, BG STAR®, droplet®, Glucoject®Dual, Simple Diagnostics®, MICROLET2, Easy Touch®, FreeStyle, Penlet™Plus, mylife Softlance, ONETOUCH®, BD Optimus™, TRUEdraw™, ReliaMed®, ReliOn®, RITE AID®, STERILANCE™, ADVOCATE®
Busque la lista de dispositivos de puncion que funcionan con las lancetas personales droplet® en htl-strefa.com/products/personal-lancets/droplet/

m Les lancettes personnelles droplet® sont recommandées pour I'utilisation de I'autopiqueur droplet®. Les lancettes droplet® peuvent étre utilisées avec des autopiqueurs:

Autolet®Impression, BG STAR®, droplet®, Glucoject®Dual, Simple Diagnostics®, MICROLET2, Easy Touch®, FreeStyle, Penlet™Plus, mylife Softlance, ONETOUCH®, BD Optimus™, TRUEdraw™, ReliaMed®, ReliOn®, RITE AID®, STERILANCE™, ADVOCATE®
Retrouvez la liste des autopiqueurs fonctionnant avec les lancettes personnelles droplet® sur htl-strefa.com/products/personal-lancets/droplet/

m Recomenda-se que a lanceta pessoal droplet® seja usada com o dispositivo de lanceta droplet®. As lancetas droplet® funcionam com dispositivos de pungao:

Autolet®Impression, BG STAR®, droplet®, Glucoject®Dual, Simple Diagnostics®, MICROLET2, Easy Touch®, FreeStyle, Penlet™Plus, mylife Softlance, ONETOUCH®, BD Optimus™, TRUEdraw™, ReliaMed®, ReliOn®, RITE AID®, STERILANCE™, ADVOCATE®
Consulte a lista de dispositivos de lanceta que funcionam com lancetas pessoais droplet® em htl-strefa.com/products/personal-lancets/droplet/

m Zaleca sie stosowanie lancetow personalnych droplet® z urzadzeniem naktuwajacym droplet®. Lancety personalne droplet® dziataja z nastepujacymi urzadzeniami naktuwajacymi:

AutoletImpression, BG STAR®, droplet®, Glucoject®Dual, Simple Diagnostics®, MICROLET2, Easy Touch®, FreeStyle, Penlet™Plus, mylife Softlance, ONETOUCH®, BD Optimus™, TRUEdraw™, ReliaMed®, ReliOn®, RITE AID®, STERILANCE™, ADVOCATE®
Liste urzadzeri naktuwajacych dziatajacych z lancetami personalnymi droplet® mozna znalez¢ na stronie internetowej htl-strefa.com/products/personal-lancets/droplet/

@ 0Osobni lanceta droplet® je doporucena pro pouZiti s lancetovym perem droplet®. Lancety droplet® funguiji s témito lancetovymi pery:

Autolet®Impression, BG STAR®, droplet®, Glucoject®Dual, Simple Diagnostics®, MICROLET2, Easy Touch®, FreeStyle, Penlet™Plus, mylife Softlance, ONETOUCH®, BD Optimus™, TRUEdraw™, ReliaMed®, ReliOn®, RITE AID®, STERILANCE™, ADVOCATE®
Seznam lancetovych per, kterd funguji s osobnimi lancetami droplet®, najdete na strance htl-strefa.com/products/personal-lancets/droplet/

m droplet® personlig lansett rekommenderas att anvandas med en droplet®-lansettenhet. droplet®-lansetter fungerar med féljande lansettenheter:

Autolet®Impression, BG STAR®, droplet®, Glucoject®Dual, Simple Diagnostics®, MICROLET2, Easy Touch®, FreeStyle, Penlet™Plus, mylife Softlance, ONETOUCH®, BD Optimus™, TRUEdraw™, ReliaMed®, ReliOn®, RITE AID®, STERILANCE™, ADVOCATE®
Du hittar listan dver lansettenheter som fungerar med droplet® personlig lansett pa http://htl-strefa.com/products/personal-lancets/droplet/

m MepcoHanbHuit naHuer droplet® (aponnet) pekoMeHA0BaHO BUKOPUCTOBYBATY 3 NaHLeTHUM npuctpoem droplet® (aponnet). NlaHuetw droplet® (Aponner) cymicHi 3 TaKuMu NaHLETHUMM NPUCTPOAMM:
Autolet®Impression, BG STAR®, droplet®, Glucoject®Dual, Simple Diagnostics®, MICROLET2, Easy Touch®, FreeStyle, Penlet™Plus, mylife Softlance, ONETOUCH®, BD Optimus™, TRUEdraw™, ReliaMed®, ReliOn®, RITE AID®, STERILANCE™, ADVOCATE®
[epernaHbTe CNNCOK NAHLETHVX NPUCTPOIB, AIKi NPaLLIOIOTb i3 NepcoHanbHUMK Nnaxuetamn droplet® (nponnet), Ha cropinui htl-strefa.com/products/personal-lancets/droplet/

Si consiglia di utilizzare la lancetta ad uso personale droplet® con il dispositivo a lancetta droplet®. Le lancette droplet® sono compatibili con i sequenti dispositivi a lancetta:

Autolet®Impression, BG STAR®, droplet®, Glucoject®Dual, Simple Diagnostics®, MICROLET2, Easy Touch®, FreeStyle, Penlet™Plus, mylife Softlance, ONETOUCH®, BD Optimus™, TRUEdraw™, ReliaMed®, ReliOn®, RITE AID®, STERILANCE™, ADVOCATE®
L'elenco dei dispositivi a lancetta compatibili con le lancette ad uso personale droplet® & reperibile su http://htl-strefa.com/products/personal-lancets/droplet/

m IepcoHanbHblit naHuet droplet® pekomenayeTcs ncnonb3oBaTth co Wpul-pyukoil droplet®. laHueTbl droplet® ucnonb3yioTtca co ciefylolWUmMm ckapudukatopamu:

Autolet®Impression, BG STAR®, droplet®, Glucoject®Dual, Simple Diagnostics®, MICROLET2, Easy Touch®, FreeStyle, Penlet™Plus, mylife Softlance, ONETOUCH®, BD Optimus™, TRUEdraw™, ReliaMed®, ReliOn®, RITE AID®, STERILANCE™, ADVOCATE®
CnucoK ckapudKaTopos, KOTOPbIE MOXHO MCMONb30BATH C MEPCOHANbHBIMIU NaHLeTamu droplet®, HaxoauTca Ha cpanuue htl-strefa.com/products/personal-lancets/droplet/
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EN Available in three versions: 28G / 306G / 33G _L Manufactured by/ Hergestellt von/ Fabricado por/ Fabriqué par/ Fabricado por/
DE In drei ausfiihrungen erhaltlich: 28G / 30G / 336 high toch o 1A Wytworzone przez/ Viyrobce/ Tillverkad av/ Bupo6uuk/ Fabbricato da/ I'IpovlzBegeHo/
ES Existe en tres versions: 286 /306 / 336 HTL-STREFASA. Haiadll 35,4
FR Disponible en trois versions: 28/ 30G / 336 glslt\gasrg%\;%‘z Poland Sales Contact for North & South America:  YnoBHoBaeHuii npe/icTaBHIK B YKpaii:
PT Disponivel em trés versdes: 286 / 30G / 33G Eitu Ti En-CTPEQA CA. HTL-STREFA, Inc. TOB «Kparia Menrextika»,
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PL Dostepne w trzech wersjach: 28G / 30G / 33G

CS Kdispozici ve tfech provedenich: 28G / 30G / 33G

SV Finnsi tre olika versioner: 28G / 30G / 33G

UK [locTynHo B Tpbox Bepciax: 28G /306G /336G

IT Disponibile in tre versioni: 28G / 30G / 33G

RU [loctynHa B Tpex Bepcuax: 28G / 30G / 33G
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