droplet

pen needles

L%

m Sterile, single-use pen needles
G steriilt, kertakayttsiset kynaneulat
m Sterile néler til engangsbruk

m Sterila pennkanyler for engangsbruk

2.
1% /@l

fﬂ

m Sterile penkanyler til engangshrug

@ Sterilni jednorazové jehly pro injekéni
ero

m Sterllne, jednorazové ihly do perového

injektora

m Steril, tek kullanimlik kalem igneleri

m Sterilios, vienkartinio naudojimo injektoriaus
m Stenlas, vienreiz lietojamas pildspalvveida
pilnslirces adatas
m ('repunue Wrne 3a neH 3a jeAHOKpaTHy
ynotpe6y
Steril, |njek(|os tollhoz valé tik egyszeri

/ m hasznalatra

m CTepUnHM UINK 32 NEHKana 3a efHa

m Bruksanvisning
1. Dra bon forslutnmgen fran pennkanylen

heten och vrid tills den sitter fast ordentligt
(Za) Vnkla inte pennkanylen da den sétts pa. Ta sedan bort den yttre skyddshylsan och ldgg
den 4t sidan (2b). Kassera inte. Den behdvs senare for att ta loss pennkanylen fran
penninjektionsenheten.
3.Ta bort den inre skyddshylsan genom att dra den rakt ut for att undvika att nlen bdjs
och/eller att nalspetsen skadas.
4. Floda dina i i for pennan for att forhindra
felaktig dosenng orsakad av luft i patronen eIIer blockerad nal. Sétt pa en ny pennkanyl om
inget lakemedelsflde syns efter flera forsok.
5. Stallin din lakemedelsdos.

6.Gorinjektionen enligtanvisningama fran din lakare, bdjinte nlen. Injicera lingsamt. Rakna
{ill 10 innan du tar bort ndlen frén huden for att ge en fullstindig dos och forhindra
lakemedelslackage. Andra inte penndlens riktning medan den ar kvar i kroppen eftersom
detta kan leda till att nalen bijs eller gar sonder.

7.Sétttillbaka den yttre skyddshylsan.

8. Penndlen ar endast till for engangsbruk, ta bort penndlen fran injektionssprutan efter varje
injektion for att forhindra att luft tréinger in i patronen och att lakemedlet lécker ut. Sléng
anvanda pennalar i en behallare for skérande/stickande foremal.

Varning: Ta bort bade det yttre skyddslocket och det inre skyddslocket fore en injektion. Om

bade det yttre locket och det inre skyddslocket inte tas bort fore farmedicinering
eller dos inte injiceras, vilket kan resulterai allvarlig skada eller dddsfall.

Naudojimo instrukcijos

1. Nuo injektoriaus adatos nuimkite sandariklj.

2.Tiesiai stumdami ant injektoriaus uzdekite inj adat ir i priverzkite (2a).

Injektoriaus adatos nestumkite kampu. Nmmkne ir pa5|dek|te isorinj apsaugml dangtelj (2b).
Nelsmesklte Jums. Jorelkes véliau, kad isi adata i

3. Nutraukite vidinj apsauginj dangtelj; kad ir (arba) i

adatos smaigalio, dangtelj traukite tiesiai.

4. Pripildykite injektoriy, laikydamiesi injektoriaus naudojimo instrukcijos, kad dél kasetéje
esancio oro arba uzsikimsusios adatos nebiity nustatyta netinkama dozé. Jeigu po keleto
méginimy vaistas neteka, uzdékite naujq injektoriaus adata.

5. Nustatykite vaisto doze.

6. Pagal sveikatos prieziros specialisto vaista; adatos.
Svirkskite létai. Pries istraukdami adata i odos suskaiciuokite iki 10, kad bty suleista visa dozé
ir iSvengta vaisto nutekéjimo. Nekeiskite j kiing jsmeigtos injektoriaus adatos krypties, nes
antraip ji gali sulinkti arba nuldzti.

7. Uzdékite iSorinj apsauginj dangtelj.

8. Svirksta galima naudoti tik viena karta, pasalinkite adata s SvirkSto po kiekvienos injekcijos,
taip iSvengsite oro patekimo j kasete ir vaisto iStekéjimo i jos pavojaus. Panaudotg adata
ismeskite j astriy daikty konteinerj.

Ispéjimas: Pries injekcija nuimkite ir iSorinj, ir vidinj apsauginius dangtelius. Jeigu prie$
naudojant iriSorinis, ir vidinis iai dangteliai, gali nebiti susvirksta vaisto
arba susvirksta ne visa dozé, todél gali labai pablogéti sveikatos biklé arba istikti mirtis.

Lonktimate

I3 boli

m Brugsanvisning

1 Fjem forseglingen fra penkanylen.
2.5k heden, og drej,indtil densidderfast (2a). Skubikke
penkanylen ienvinkel. Tag derefter den ydre beskymlseshaene af, g Iaeg den il suje (Zb) Smid
denikkevaek. Du skaI bruge den seneretll at k

3.Tag den ind afved at traekke d Ilgeudforatundga,atkanylen
bajes og/eller kanylespldsen tager skade.
4.Klargor din penind: hed ifolge b til pennen for at forhindre en

forkert dosenng pya. luft i patronen eller en tilstoppet kanyle. Hvis du ikke kan fa legemidlet
til at flyde selv efter flere forsag, skal du pasatte en ny penkanyle.

5. Indstil dosis af dit lzegemiddel.

6. Udforindsprejtningen som instrueret af din laege. Pas pd ikke at baje nalen. Indsprmtlangsomi
Teeltil 10, for nél frahuden forat gi I dnqmgforaﬁnrhmdm at

siver ud. Du ma ikke zendre retningen af penkanylen, ndr den er indfart i kroppen, da det kan
betyde, at kanylen bajes eller braekker af.

7.5t denydre beskynelseshaetle pa igen.

8 Penkany | - "
efter hverindsprajtning foratforhlndre atdertraenger qutmd i patronen ogat Iaegemldletswer
ud. Kassérden b beholdertil sk

Advarsel: Fiern bide den ydre og den indre beskyttelseshztte far injektion. Hvis enten den
ydre hette eller den indvendige beskyttelseshatte ikke fiemes far brug, vil medicinen eller
dosen muligvis ikke kunne injiceres, hvilket kan resultere i alvorlige kvaestelser eller dod.

(B Lietozanas instrukcija

1. No pildspalvveida pilnslirces adatas nonemiet aizsargpapiru.

2. Piespiediet pildspalvveida pilnslirces adatu tieSi uz pildspalvveida pilnsfirces injekdijas ierices

un pagrieziet to fidz galam (2a). Nespiediet pildspalvveida pilnlirces adatu lenkd. Pec tam

nonemiet aréjo aizsargvacinu un nolieciet to mala (2b). Neizmetiet. Jums tas bis vajadzigs

vélak, lai nonemtu pildspalvveida pilnslirces adatu no pildspalvveida pilnslirces injekdijas ierices.

3. Nonemiet iekSgjo aizsargacinu, velkot to uz aru; nesalieciet adatu un nesabojajiet adatas galu.

4. Uzpildiet pildspalvveida pilnslirces |nJekc|Jas jerici saskana ar plldspalvvelda pllnsllrces

lieto3anas instrukcijam, lai noverslu neparelzu devu ko rada Kartridza esosais qaiss vai
adata. Japécvairaki jzama, uzstadietjaunu

plldspalvvelda pilnslirces adatu.

5. lestatiet zalu devu.

6. Injicjiet 3, ka noteidsarsts; saliekt adatu nedrikst. levadiet lénam. Pirms adatas iznemsanas

no adas noskaitiet lidz 10, lai ievaditu pilnu devu un novérstu zalu nopladi. Nemainiet

pildspalvveida pilnslirces adatas virzienu, kamér ta paliek kerment, jo tas var izraisit adatas

salieksanu vai salausanu.

7. Nomainiet argjo aizsargvacinu.

8.Pildspalvveida pilnslirces adatas ir paredzétas tikai vienreizéjai lietosanai, pec katras injekcijas

nonemiet pildspalvveida pilnslirces adatu no pildspalvveida pilnslirces injekdijas ierices, lai

noverstu gaisa iekasanu kartridza un zau nopludi. Izmetiet izlietoto pildspalvveida pilnslirces

adatu asu priek$metu konteinera.

Uzmanibu!: Pirms injekcijas nonemiet gan aréjo, gan iek$&jo aizsargvacinu. Pretéja gadijuma

zales vai devas var netikt ievaditas, un tas var izraisit nopietnus ievainojumus vai navi.

nav

EI' Instructions for use

1. Remove the seal from the pen needle.

2.Push the pen needle straight on the pen injector device and twist until it is tight (2a). Do not
push the pen needle at an angle. Then remove the outer protective cap and set it aside (2b). Do
not discard it. You will need it later to remove the pen needle from the pen injector device.

3. Remove the inner protective cap by pulling it straight out to prevent bending of the needle
and/or damaging the needle tip.

4. Prime your pen injector device as per your pen's instructions for use to prevent incorrect
dosage caused by air in the cartridge or a clogged needle. If no drug flow is seen after several
attempts, attach a new pen needle.

5.Setyour drug dose.

6. Make the injection as directed by your healthcare professional, do not bend the needle.
Inject slowly. Count to 10 before removing the needle from the skin to deliver a complete dose
and to prevent a drug leakage. Do not change the direction of the pen needle while it remains
in the body as this can result in bending or breaking of the needle.

7.Replace the outer protective cap.

8.Penneedleis single-use only, remove the pen needle from the pen injector device after each
injection to prevent air from entering the cartridge and drug from leaking out. Discard used
pen needle into a sharps container.

Warning: Remove both the outer protective cap and the inner protective cap before an
injection. If both the outer cap and the inner protective cap are not removed before use, the
medication or dose may not be injected, which may result in serious injury or death.

[ Navod k poutziti

1. Sejméte zéslepku z jehly urcené pro pouiti s perem.

2. Nasadte jehlu rovné na injekcni pero a pevné ji zasroubuite (2a). Nenasazujte jehlu na pero
pod dhlem. Poté sejméte vnéjsi ochrannou krytku a odlozte i stranou (2b). Krytku nevyhazujte.
Pouzijete ji pozdéji k sejmuti jehly z injekéniho pera.

3. Sejméte vnitini ochrannou krytku tak, Ze za ni v piimém sméru zatéhnete, abyste zabranili
ohnutijehly a/nebo poskozeni hrotu jehly.

4.Naplite injekéni pero podle pokyni k poutiti pera, abyste zabranili nespravnému davkovani,
zplisobenému vzduchem v zasobniku nebo ucpanou jehlou. Pokud ani po nékolika pokusech
nepozorujete na vystupu lécivo, vymeite jehlu pera.

5. Nastavte svoji davku léciva.

6. Provedte aplikaci dévky podle pokyni zdravotnika. Jehlu neohybejte. Davku vstiikujte
pomalu. Pred vyjmutim jehly z kiize napocitejte do 10, aby byla podana celd dévka a nedoslo
k tniku léciva. Nemérite smér zavedenti jehly pera, dokud je zavedena v téle, protoze by mohlo
dojit k jejimu ohnuti nebo rozlomeni.

7.Nasadte zpét vnéjsi ochrannou krytku.

8. Jehla pro pera je urcena pouze pro jednorézové pouziti, po kazdé aplikaci sejméte jehlu
z injekéniho pera a odhodte ji do odpadu, aby nedoslo k vniknuti vzduchu do zasobniku
avyteceniléciva. PouZité jehly pro pera vyhodte do kose na odpad s ostrymi hroty.

Varovani: Pred aplikaci injekce sejméte vnéjsi i vnitini ochrannou krytku. Neni-li pied
pouzitim sejmuta vnéjsi i vnitini ochranné krytka, nelze [ék nebo davku injekéné aplikovat, coz
miize mit za ndsledek vaznou Gjmu nebo smrt.

B Ynyrcreo 3a ynorpeby

1. CKuHWTe 3aNTUBaY a Ure 3a NeH.

2. [ypHuTe My Tako Aia je nocTaBuTe NpaBo Ha ypefjaj 3a yopu3ragatbe nomofy nea u
3aBPHYTE YBPCTO (2). HemojTe ryparvt ury 3a neH NoA YoM, 3aTiM CKUHUTE Coballitbit
3aLLTUTHI NOKAONaL| M OANOXUTe ra ca cTpake (2b). Hemojre ra 6auary. Tpebafie Bam KacHuje
3a CKiarbe e 3a nek ca ypefjaja 3a yopusrasatbe nomofiy neta.

3. CKUHWTe YHYTpaLLkb ) fieTe noByfu paBHo aa bucte 36ernu
CaBMjatbe urme w/unn owwtefierse Bpxa ure.

4. Hanynure ypehaj 3a yopu3ragatbe nomofiy neHa npema ynyTcrey 3a ynotpey neHa Aa
GuCTe Cipeywny MOTPeLLHO A03Vpatbe YCner ynacka Basalyxa y KepTpul Wik 3avenbetba

urme. AKO MoCe HeKOAVKO NOKYLLIaja He BUAVIT /1a NIeK NIPOTVYe, NOCTABUTe HOBY UTTTy 3a MeH.

5.Topecute fo3y neka.

6. Hanpasute utbekuMjy npema ynyTcTeiMa Baluer 3ApaBCTBEHOT PajHUKa, Hemojre
casujati urny. Yopusrajte nonako. bpojute Ao 10 pe Hero wwTo U3BaAuTe UMY ca Koxe Aa
GUCTe yHeNM KOMMNETHY 103y M CIPeYI Liypetbe fieka. He MetbajTe CMep e neHa ok je
yTeny jep To MoXe 4OBECTY /10 CaBYjatba WK NOMbetba urne.

7. TloHOBO CTaBMTe CMObaLLIHHI 3ALUTUTHY MOKNOMALL.

8. 1Irma 3a neH je camo 3a jeAHOKpaTHy ynoTpedy, u3saguTe UMMy 3a neH u3 ypefiaja 3a
y6pu3raatbe nieHa HakoH (BaKe UtbeKLivje fa GICTe cipeuyni yniasak Basfiyxay KepTpul u
Liypetbe nexa. baie UCKOPULLILIEHY Uy 3a NIeH Y KOHTEjHep 3 OLLTPe npezMeTe.
Ynosopetbe: [pe MHjeKuMje CKUHUTE 1 CO/baLLIkbI 1 YHYTPALLIELI 3ALLTUTHY NOKNONAL.
AKO He CKIHETe 1 COMbALLLI M YHYTPaLLIHY 3aLLTUTHY NOKAOMaL, Npe ynoTpe6e, Moxe ce
JeCuTV J1a He yOpu3rare fiek Wi 03y, a T0 MOXe J0BECTH 0 030UbHe MoBpe/e Wil CMpTH.
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D Kiyttsohjeet
1. Poista suojakalvo kynéneulasta. .
2. Tyonna kynaneula suoraan kynalnjektomn ja kmsta uukastl palkmlleen klenamalla (Za) Ala

havitd rvitaan in neulan
3.Imota 5|sasu01akorkk| vetdmalld sitd suoraan, niin ettd valtat taivuttamasta neulaa
4 Valmistele kyndinjektorin laitteet kynén kéyttdohjeiden mukaisesti

m Bruksanvisning

1. Fjernforseglingen fra nalen.

2. Sett nalen rett i injeksjonspennen, og vri til den sitter godt fast (2a). Unnga at nalen star
skjevt i pennen. Fjem deretter den ytre beskyttelseshetten, og legg den til side (2b). Ikke kast
hetten. Du trenger den pa et senere tidspunkt for & fierne nalen fra pennen.

3. Fjern den indre beskyttelseshetten ved & trekke den rett ut, slik at du unngér & baye nalen
og/eller skade nalespissen.

annostelu laakesilioon tai tukkiutuneeseen neulaan joutuneen ilman vuoksi. Jos ldakevirtausta
eindy usean yrityksen jalkeen, kiinnita uusi kynaneula.

5. Maaritd laakeannos.

6. Tee injektio la tavalla dlaka taivuta neulaa.
Injektoi hitaasti. Al poista neulaa iholta heti ruiskuttamisen Jalkeen vaan laske kymmeneen.
Néiin varmistat, etta saat koko annoksen eiki laakettd padse vuotamaan. Ald muuta
kynaneulan suuntaa, kun se on kehossa, koska muuten neula voi rikkoutua tai taipua.

7. Laita ulompi suojakorkki takaisin paikalleen.

8 Kynﬁneula on kertak: oinen Poiﬁa kyn‘aneula kynéinjektorilaineesta jokaisen injektion

hemamalla se teravien esineiden roskasailioon.

Varoitus: Irrota ulompi suojakorkki ja sisempi suojakorkki ennen injektiota. Mikali sekd
ulompaa korkkia etta sisasuojakorkkia ei iroteta ennen kéyttod, ldakettd tai annosta ei
valttaméittd injektoida, mistd saattaa seurata vakava vamma tai kuolema.

EB Navod na pouzitie

1. Odstraiite tesnenie z ihly do perového injektora.

2. Zatlacte ihlu priamo na perovy injektora otocte, kym nie je tesne upevnené (2a). Netlacte ihlu
do perového injektora pod uhlom. Potom odstréfite vonkajsi ochranny kryt a odlozte ho (2b).
Kryt neodhadzujte. Budete ho potrebovat' neskor na odstrénenie ihly z perového |njektora

3. 0dstraiite vniitomy ochranny kryt tym, Ze ho vyt aby ste zabranili ihl

a/alebo poskodeniu hrotu hly.

4. Pripravte a nastavte perovy injektor podla ndvodu na pouzitie perového injektora, aby ste
zabrénili nespravnemu davkovaniu sposobenému vzduchom v zésobniku alebo upchatou

ihlou. Ak po niekolkych pokusoch nepozorujete tok lieciva, pripojte novt ihlu na perovy injektor.

5. Nastavte svoju davku lieciva.

6. Urobte vpich podla pokynov vésho p zdravotnickej
ihlu. Vstrekujte pomaly. Pred vyuahnunm ihlyz koze pocitajte do 10, aby ste podall celt davku
azabranili iniku lieku. Nemerite smer ihly perového injektora v tele, pretoze by mohlo dojst k
ohnutiu alebo zlomeniu hly.
7. Nasadke spat o:hranny kryt.
8.Ihi injektoraje len najedno poutitie, odstrfite ihl
vpl(hnutl aby sazabranilo vniknutiu vzduchu do zésobnika a tiniku lieciva zo zasobnika.
Vystraha: Pred podanim injekcie odstrante vonkajsi aj vnitomy ochranny kryt. Ak pred
pouZitim neodstranite vonkajsf aj vnitomy ochranny kryt, nedéjde k podaniu lieku alebo
davky, co moze spdsobit vazne zranenie alebo smrt.

P Lasd

IV Hasznalati Gtmutaté

1. Tavolitsa el alezdrt csomagoldst az injekcids tollhoz val6 tirdl.
2 Nyomja az injekdds tollhoz valo tiit egyenesen a tollas befecskendez6 eszkéz végébe, és addig
rissa amig szorosan nem rogzul (Za) Ne fejtsen ki szdghen gyakorolt er6hatast az injekdids
lihozvaldtiire. Ezuta éstegyefélre (2b). Nedobjael. Késobb meg

sziikségeleszrd, hael szeremetavolltamazmjekaostollhozvafotutatoIIas befecskendezd eszkszrol.

okupakot oly mddon, hogy megakadalyozza a tii

3 Egyenesen kihtizva tavolitsa el a bels
{ it és/vagy a i hegyének megsé

4. Készitse el6 a tollas befecskendezd eszkoz! a toll haszndlati utasitését kovetve, hogy

megakadalyozza a patronban rekedt levegd vagy az eldugult tii okozta helytelen adagoldst. Ha

tobbszori probdlkozs utén sem indul meg a gydgyszerdramlds, csatlakoztasson Gj injekcids

tollhoz valo tiit.

5.Alltsabea gyogyszeradagjat

6. Azinjekdd akember utasitdsai szerint végezze, és ne hajlitsa meg a

tiit. A beadast lassan keII végrehajtani. Szamoljon 10-ig, mielGtt a tit eltavolma abdrbdl, hogya

teljes adag beaddsra keriljon, és megakaddlyozza a gyogyszer szwarFasat Nevaltortassa mega

meég atestben lévd injek s tollhoz valg iranyat, mert eza i elhajlasét vagy torését okozhatja.

7. Helyezze vissza a kills6 védokupakot.

8. Azinjekeis tollhoz vald td egyszer hasznalatos a injekcid beadasa utan mlndlg tavollsa elaz

4. Klargjor inj iht. pennens slik at du unngar feil dosering som
folge av luft i beholderen eller en tilstoppet nal. Hvis du etter flere forsok ikke kan se fri flyt av
legemiddel, setter duien ny nl.

5.Angi Iegemlddeldosen

6. Sett i iht. instruksj du har fatt fra hel Il. Ikke bay nalen. Injiser
langsomt. Tell til i for du fjemer nalen fra huden for  injisere en fullstendig dose og fora forhindre
avlegemidlet lekker. Vinkelen pa ndlen ma ikke endres mens den fortsatt eri kroppen, siden dette
kan faretil at nalen boyer seq eller brekker.

7. Sett den ytre beskyttelseshetten pa igjen.

8. Nalen er til engangsbruk. Fjem nélen fra injeksjonspennen etter hver injeksjon, slik at du
unngar at det kommer luft inn i beholderen og legemidlet lekker ut. Avhend den brukte nalen
| en beholder forskarpe gjenstander

b

: Fjem béde den ytre besky
st bade den ytre herten 10g den indre beskyrtelsesheﬂen ikke f]emes for hmk kan det hende at
eller foretil al ller dod.

m Kullanim talimatlan

1. Kalem ignesinin miihriinii gkarin.

2. Kalem ignesini dogrudan kalem enjektdr cihazinin izerine itin ve sikisana kadar evirin (2a).
Kalem ignesini egimli bir atyla itmeyin. Ardindan, koruyucu dis kapagr gikarin ve kenara koyun
(2b). Cope atmaymn. Bu kapaga daha sonra, kalem ignesini kalem enjektor chazindan
ckarirken ihtiyaciniz olacagini unutmayin.

3. Ignenin biikiilmesini ve/veya igne ucunun hasar gormesini nlemek icin i koruyucu kapagi
diiz bir sekilde ekerek gikanin.

4. Kanug>tak| hava veya tikal bir igne nedeniyle hatali doz verilmesini dnlemek iin, kalem
enjektor cih kalemi li uygun sekilde hazirlayin. Birkag denemeden

kullanim
sonra ilag akist goriilmezse yeni bir kalem ignesi takin.

5.llag dozunuzu ayarlaymn.

6. Enjeksiyonu saghk uzmaninizin belirttigi sekilde yapm, igneyi biikmeyin. Yavasca enjekte
edin. Tam bir doz vermek ve ilag sizntisini nlemek icin igneyi ciltten ¢ikarmadan dnce 10
kadar sayin. Kalem ignesi viicuttayken ignenin yoniinii degistirmeyin. Aksi takdirde, igne
biikiilebilir veya kinlabilir.

7.Koruyucu dis kapag yerine takin.

8. Kalem ignesi tek kullanimiiktir. Her enjeksiyondan sonra kartusa hava girmesini ve ilacin
sizinti yapmasini dnlemek amaciyla kalem ignesini kalem enjektor cihazindan ikann.
Kullanilmis kalem ignesini kesici alet kutusuna atin.

Uyant: Bir enjeksiyon yapmadan dnce hem koruyucu dis kapagi hem de koruyucu i¢ kapagi
gkarin. Kullanimdan once hem dis kapak hem de koruyucu ic kapak kanlmazsa, ila veya doz
enjekte edilemeyerek ciddi yaralanma ya da dliimle sonulanabilir.

(I3 Ynarcrea sa ynorpe6a
1.0TcTpanere 0 neqarmonmmarasa NeHKano.

patbe V BpTeTe ja fiofieka He
@ npAUBpCTH (Za) He IPUTUCKaJTe ja UTara 3a Nekano ol aron. M1oToa oTCTpaHere 1o
HaABOPELLIHOTO 3ALLTUTHO Kanade W Tpriere fo Hacpaia (2b). He dpnajte ro. Ke B Tpeba
TI00LIHA 3 3 a OTCTPAHUTe UITIaTa 3a MIeHKa0 Of} MeHKAOT0 3a UHjeKTUpakbe.
3. 0TCTpaHeTe Fo BHATPELLIHOTO 3LLTVTHO Kanaye BieyejKu Fo MPaBo HaHaZJBop 3a /ia Ce aipeun
BUTKatbe Ha Urnata /i oune‘rysau;e Ha BPBOT 04 Urnata.
4.MogroTger (TI0pe/ ynaTcTBaTa. apeun
'HETOYHO J1031patbe NPeAU3BUKaHO 0 BO3/LYX BO MATPOHOT W 3aTHyBaH:€ Ha urmara. ﬂOKOﬂKy
'He Bi/uTe NPOTOK Ha N1EKOT M0 HEKOJKY | Dﬁw:ll/l MNpYKaYeTe HOBA UMM 3a NeHKanoTo.
5. MMocTaBete ja J03aTa Ha IeKoT.
6. /13BpLLETe 10 MHjeKTVaHETO (Ioper] YNaTCTBaTa Ha 3APaBCTBEHIOT PABOTHUIK, He BUTKAJTe ja
wrnara. ViHjekmupajte 6asHo. bpoje Ao 10 npen Aa ja M3BaAuTe WMata 04 KOXara 3a Aa ja
VIcnopayaTe LienocHaTa 103a v 1a CpeyviTe UCTeKyBatbe Ha IeKoT. He MeHyBajTe ja Hacokara Ha
VIFaTa 3a MeHKano /iofieka e BO Tenoo uyiejkut 0Ba Moxe ia J0Beie 10 HEj3/IHO BUTKatbe Wit
Kpmeu:e

8 lmara 3a newKao e camo 3a efika ynorpe6a, OTCTPaHETeJ MTTaTa 33 TEHKGTO O TRHKANOT0 33

injekcios tollhoz valo tita tollas befecsk 0l, hogy ne jusson levegd a patr ésne 110 CeKoe 32 /12 CIPeuHTe HABTeryBatbe Ha BO3yX BO NATPOHOT U

szvérogjon ki a gyogyszer. Dobja ki az injekcds tollhoz vald it egy éles Puladek gylijtésére nekor. Oprereja jHep3a

szolgalo téroloba. N OtcTpatere i u P " 3LLTUTHO Kanaye npex
és: Az injekci6 beaddsa elditt a killsG és a belsg védol s el kell tavolitani. Ha MHJEKTI/IpaH:eTO AKO He T oTCTpaHITe i npes

hasznalat el6tt a kiilsé és a bels6 véddkupak nincs eltvolitva, akkor a gyogyszert vagy adagjat
nem lehet beadni, ami stlyos, akar haldlos sériilést okozhat.

YTIOTPE0, JEKOT Wik 103472 Hewa 13 OWIAT MHjeKTIDaHIL LUTO MOe 13 F0BEE CO CEpHOHI
TIOBPE.N W CVPT.

vardnica / Peunuk cum6ona / Szimbolumok magyarazata / Peunnk Ha cumGonu

(ENJReferences obtained from 150 15223-1 Medical devices — Symbols to be used with information to be supplied by the manufacturer. (FI Viitteet hankittu mukana toimitettavasta IS0 15223 -1 Laakinnalliset laitteet — Symboleja kéytetaan toimitettujen laakinnallisten laitteiden etlkemssa merkinndissa ja tiedoissa. (NOJReferanser hentet fra IS0 15223 - 1 Medisinsk utstyr — Symboler til bruk med informasjon som skal leveres av produsenten.
S

(SV)Referenser erhallna frén 150 15223 -1 Medicintekniska produkter - S

oler att anvéndas vid markning av produkt och information till anvandare. (DA Referencer hentet fra 150 15223-1 Medicinsk udstyr — Symboler til markning af medicinsk udstyr samt tilhgrende informatio

5015223 -1 Zdravotnické prostiedky - Znacky pouzivané s informacemi poskytovanymi se zdravotnickymi prostredky.(SK) Odporiiania ziskané z normy IS0 15223-1

Idravotnicke pomdcky. Znacky na pouzivanie s informaciami od vyrobcu (T!

Tibbi cihazlara liskin 150 15223 - 1 Tibbi cihazlar - imalatg! taraflndan sunulacak bilgide kuIIamIacaksemboIIer (CT)informacija gauta & 150 15223 -1 Medicinos priemonés. Gamintojo pateikiamoje inform:

joje vartotini simbolia

Atbilstosi standartam 150 15223-1 Mediciniskas ierices - Simbolilietojumam kopa ar razotaja sniegto informaciju. (SR PedepeHue aobujeHe Ha 0cHoBy CTaHaapaa

3a MeMLIHCKa cpeactBa IS0 15223 —1 MeauuuHcka cpeacraa — Cum6onm Kojyt ce Kopucte a nH Koje npy>xa np azorvosi 6l s2616 150 15223-1 szabvanybl — Az orvostechnikai eszkozok cimkein, leirdsaban és a mellékelt informaciokban hasznalando szimbélumok.(IK) Pecyepenim io6uenyt of IS0 15223-1 3a MenuuuHcky ypeay — Cumbonut 3a ynoTpe6a co MHQopMaLmit Kov Tpeba fia r 06e36eau npou3BoavTenor.
EN Fl NO SV DA CS TR LT LV HU MK
Lot number Erdnumero Lot nummer Partinummer Partinummer Cislo arze Cislo arze Lot numarasi Partijos numeris Partijas kods Bpoj naptuje Adagszam bpoj Ha cepuja
“ Manufacturer Valmistaja Produsent Tillverkare Producent Vyrobce Vyrobca Uretici Gamintojas Razotajs Mpoussohau Gydrto Mpoussoguten
Distributor Jakelija Distributor Distributdr Distributor Distributor Distribtitor Distribiitor Platintojas Izplatitajs [JnctpubyTep Forgalmazé [JnctpubyTep
&I Date of manufacture Valmistuspiva Produksjonsdato Tillverkningsdatum Fremstillingsdato Datum vyroby Détum vyroby Uretim tarihi Pagaminimo data lzgatavosanas datums Jlatym npou3sope Gyartasi datum Jlatym Ha npou3BOACTBO
E Use-by date Viimeinen kayttopaiva Brukes for Bast fore-datum Sidste anvendelsesdato Pouzit do Pouzite do Son kullanma tarihi Tinkamumo naudoti data Deriguma termin$ Ynotpe6muso o Lejérati datum Pok Ha ynopeba
” N . Steriloitu kdyttamalld - I Carilicarad I 0 . 1| craritons I Caril: £ oruldnnyid ’ o cantion adit s | Sterilizuota, naudojant etileno . HEn o CTepMHM3DBaH0 o s Crepuni3upaqo co ynotpeda
[sTERILE]EO] Sterilized using ethylene oxide | &4canioksidia Sterilisert med med Steriliseret med Etilen oksitle sterilize edimistir | ) < a Sterilizéts ar etilénoksidu eTunEH oKaATa Etilén-oxiddal sterilizalt Ha eTneH oKa
. . . Yksinkertainen . . Sterilt barridrsystem for . . P P e N S N p s (CTepunu3upaHo co ynotpe6a " (ucrem co eHa CTepunHa
O Single sterile barrier system Steriliestejariestelm Enkelt sterilt barrieresystem engangsbruk Enkelt sterilt barrieresystem | Systém jedné sterilni bariéry | Systém jednej sterilnej bariéry | Tekli steril bariyer sistemi Viena sterili barjeriné sistema | Vienas sterilas barjeras sistéma Ha eTIIeH OKaAT Egyszeres sterilgat-rendszer Gapuepa
== 3 alla Sterilisert med etylenoksid / | Steriliserad m lenoxid/ | Steriliseret med ethylenoxid / a A, s . it Sterilizuota, naudojant etileno Crepunu3oBaHo Kopulufiersem CTepuni3upaxo co ynotpeda
x gltrelnlhezftde :féng ethylene °X'3’9n/h Enkelt sterilt barri Sterilt for Enkelt terilt R iv e / et enei I'I .bJ m El'le“d"klf“ I blll 7| oksidayVienasterlibarjrine atenllze:([s allr etgenolmdu{ eTuneH okwa / Cucrem jease E“le" °"'d‘:a| fte’g'zah é Ha eTuneH ok / CucteM co
g pro%ecnve padaging e | steril estogarjestelma ja med. beskyttende emballasj & kmed skyddande | med b ball YStem Je "ﬁs erini abnelzry Y e;(“JS "91; erinej al')'el’y t 'ﬁ'ln ta fl’)”y”‘“ an: 23jiceren | - istoma sy apsaugne Korine lenassterilas arjerasil:“eina crepune Gapujepe ca kgrszeress erll Vedorendszer | enya crepunia bapuepa, o
suojaava pa utsiden forpackning p3 utsidan udenpi svnéjsim ochrannym obalem | s vonkajsim ochrannym obalom | teklisteril bariyer sistemi pakuote ar oma | Kilsd védac 3LITHTHO Naky aBop
@ Do not resterilize Eisaa steriloida uudelleen M ikke resteriliseres Omsterilisera inte M ikke resteriliseres Nesterilizujte opétovné Neresterilizujte Yeniden sterilize etmeyin Pakartotinai nesterilizuoti L\ltz\r,ilii)za{;gi?aziés atkartota He crepunucatit noHoso Ne sterilizdlja djra He crepunu3mpajre nosTopHo
(atalog number L Katal Katal Katalognummer Katalogové cislo Kataldgové cislo Katalog numarasi Katalogo numeris Kataloga numurs Katanowukm 6poj Kataldgusszam Katanouuky 6poj
® Do not re-use Ei saa kdyttad uudelleen Kun til engangshruk Far ej ateranvandas M ikke genbruges NepouZivejte opakované NepouZivajte opakovane Yeniden p Nelietot atkartoti Hemojre noxoBo kopuctutn | Ne hasznalhaté djra 3a eaa ynotpeda
. . . | N | ot i it i ci s - ; Perzitrekite naudojimo iot lietotanas i iias | KoHcynToamiynyTcreo 3a 4sd a hasznalati G Komc jTe ce o ynatcTBata
EE] Consultinstructions for use Tutustu Les g Lds g Se Prectéte si ndvod k pouZiti PreStudujte si névod na pouzitie | Kullanim talimatlarina bagvurun instrukcias Skatiet lietosanas instrukcijas ynorpesy Lasda 3ayrioTped
A Caution Huomautus Forsiktig Forsiktighet Forsigtig Varovani Upozornenie Dikkat Ispejimas Uzmanibu! Onpes Figyelem BHumarve
. . y - . . . e " I . e Jedinecny identifikator T . o Unikalus priemonés Gt JepuHcTBeHN el EAVHCTBEH uieHTUduKaTop
- Unique Device Identifier Yksilollinen laitetunniste Entydig utstyrsidentifikasjon | Unik enhetsidentifierare Unik udstyrsidentifikation prostiedku Unikdtny identifikétor pomdcky | Benzersiz cihaz tanimlama identifikatorius Unikals ierices identifikators MeTHLVHCKOT CPeACTEa Egyedi Haypegor
Medical device Laéketieteellinen laite Medisinsk enhet Medicinsk utrustning Medicinsk udstyr Idravotnicky prostredek Idravotnicka pomdcka Tibbi cihaz Medicinos priemoné Mediciniska ierice MezuumHcKo cpeacTBo Orvostechnikai eszkoz MeznuumHckm ypen

Explanation of
other symbols:

Muiden symbolien
selitys:

Forklaring av andre
symboler:

Forklaring av andra
symboler:

Forklaring af andre
symboler:

Popis dalSich
symbolii:

Vysvetlenie inych
symbolov:

Diger sembollerin
agiklamast:

Kity simboliy
paaiskinimas:

Paréjo simbolu
skaidrojums:

O6jawberbe apyrux
cumbona:

Az egyéb szimbolumok
magyarazata:

06jacHyBatbe Ha apyruTe
cumbonu:

Explanation of

other terms:

Not made with natural rubber
latex - natural rubber latex was
not used as material in the
manufacture of the device.

Muiden merkkien
selitykset:

Forklaring av
andre ord:

Forklaring ava
ndra termer:

Forklaring af
andre begreber:

s N ’ Ikke produsert med g nIIverkad med naturlig Ikke fremstillet med naturlig
Eiliytetty lwonnonkur Srole ilateks — det ble ~ naturlig qummiltex — derer |kke brugt
Kiytetty materiaalina ikke brukt ilatek ilatex anvandes inte
Iai¥tte:|t1yvalmisluksessa som materialei fremstillingen | som material vid tillverkningen materiale il fremstllllngen af

avenheten.

av den hér enheten.

denne enhed.

Popis dalsich
termind:

Vyrobeno bez pouiiti prirodniho
latexu — pfi vyrobé tohoto
nastroje nebyl pouit prirodni
latex jako vyrobni materidl.

Vysvetlenie inych
Vyrazov:

Pri vyrobe nebol pouZity
prirodny gumovy latex — latex
nebol pouity ako materidl pri
vyrobe zariadenia.

Diger terimlerin
agiklamasi:

Dodgal lateksten iiretilmemistir.
Cihazin iiretiminde malzeme
olarak dogal lateks
kullanilmamigtir.

Kity terminy
paaiskinimas:

Gaminant nenaudojamas
natralaus kauciuko lateksas
— natiralaus kauciuko lateksas
nebuvo naudojamas gaminant
$i priemone.

Citu terminu
skaidrojums:

lzgatavots jot dabisko

c E CEmark CE-merkki (E-merke CE-mérkning CE-maerke Oznaceni CE Inacka CE CEisareti CE Zenklas CE mark&jums CE 03Haka CE-jelolés O3Haka CE
L4 A Recyclable packaging Kierratettava Resirkulerbart Atenvinningsbart Genanvendeligt Recyklovatelny Recyklovatelny obalovy Geri doniigtilrilebilir Perditbama pakuoté Parstradajams iepakoj puj moxe | Ujral { Marepujan 3a nakyBatbe To
‘0 material kk jaal ballasj fal forpackningsmaterial emballagemateriale obal material paketleme malzemesi pakuo materials nacey l C 16 MOXe fia ce peLuKupa

O6jawrberbe
ZApyruX nojMoBa:

He canpiu natexc of npupoaHe

kaucuka lateksu - ferices
razosana netika izmantots
dabiskais kaucuka latekss.

ryme—Yny 0BOr
MeMVUHCKOT CPENCTBa Hille
KopuLufieH flaeKC o npupoaHe
Tyme.

Az egyéb kifejezések
magyarazata:

06jacHyBatbe Ha Apyrute
TepMuHM:

Nem tartalma;

kaucsuk latexet - az eszkoz
gydrtdsa sordn nem hasznéltak
természetes kaucsuk latexet.

Hece [ NpYpOzIeH
TYMeH NaTeKC — He e KOpUCTeH
TIPUPOZIEH ryMeH naTeKC npu

TIOVI3BOAICTBOTO Ha 0BO] yper.

Meets IS0 10993-11
(Acute Systemic Toxicity,
Subacute/Subchronic Toxicity)

Tayttad 10 10993-11
(akuutti systeeminen .toksisuus,

Overholder[50 10993-11
(akutt systemisk toksisitet,

isk toksisitet)

Uppfyller kraven for IS0 10993-11
(akut systemisk toxicitet, subakut
/subkronisk toxicitet)

Opfylder1S010993-11
(akut systemisk toksicitet,
subakut/subkronisk toksicitet)

Spliiuje normu 150 10993-11
(akutni systémov toxicita,
subakutni/subchronickd toxicita)

Splfianormu S0 10993-11
(Akditna systémova toxicita,
subakuitna/subchronickd toxicita)

15010993-11 (Akut Sistemik
Toksisite, Subakut/Subkronik
Toksisite) gerekliliklerini karsilar

Atitinka 150 1099311 (minis
sisteminis toksiskumas, apyaimis
Japylétis toksiskumas)

Atbilst standartam 150 10993-11
(akita sistémiska toksicitate,
subakiita/subhroniska toksicitate)

toksisuus) -standardin

Wenytbaa saxTese crangapia | MegfelelazIS010993-11 szabvény | Bo cornactocr e col5010993-11
15010993-11 TeMcKa (akut mpmas (aKyTHa CUCTEMCKA TOKCUYHOCT,
TOKCUYHOCT, CyBaKyTHa/ toxicitds, « XD

Cy6XPOHIYHA TOKCHYHOCT) toxicitds) TOKCUYHOCT)

Sterile, single-use pen needles

Intended for use with pen injector devices for the subcutaneous injection of drugs.

For healthcare professionals and lay users.

NOTE: Read the needle gauge and length on the seal to make sure you are using the right pen needle
foryou or ask for assistance if you have impaired vision. Also do so, if you are a healthcare professional,
a caretaker or a family member assisting a patient.

How to get ready for injection: Choose and disinfect the injection site. Change the injection site often to
avoid tissue hardening. You can inject drug into the fatty tissue of the abdomen, buttocks or the outer side
or front of the upper thigh. Injections into the upper arm or the inner side of the upper thigh are not
recommended as the risk of injecting into a muscle is high.

Injection techniques: The injection site and technique should be recommended to you by your healthcare
professional. Recommendation: Injection with a skin fold at a 90° angle: it is recommended that you
inject into a skin fold vertically to prevent too deep an injection and hitting the muscle tissue. To make a skin
fold when injecting, pinch the skin between the thumb and forefinger and do not pull up the muscle. Injection
with a skin fold at a 45° angle: this injection technique is only recommended when you have very little
subcutaneous fatty tissue. The minimum angle should be 45°. If the angle is less than 45°, the drug may not
reach the subcutaneous fatty tissue and result in wealing or bruising at the injection site. Injection without
askin fold at a 90° angle: if your layer of subcutaneous fatty tissue is very thick, you can make an injection
without a skin fold. When you do not use a skin fold, it is recommended that you inject at a 90° angle and
choose a short or medium-length needle (up to 6 mm).

See table below for suggested needle length per your age and BMI:

St , kertakdyttoiset kynaneulat

Tarkoitettu kdytettavaksi kyndinjektorin kanssa lddkkeiden ihonalaisiin injektioihin.

Sekd terveydenhuollon ammattilaisille ettd tavallisille kayttajille.

HUOMAUTUS: Lue tiivisteestd neulan mittari ja pituus varmistaaksesi, ettd kaytat oikeaa kynaneulaa

tai pyyda apua, jos nakdsi on helkko Tee ndin, jos olet terveydenhuollon potilasta avustava
hoitaja tai pert

Sterile naler il engangsbruk

Beregnet til bruk med i nner for subkutan |

For helsepersonell og lekfolk.

MERK: Kontroller nlestarrelsen og lengden pa forseglingen, slik at du er sikker pa at du bruker riktig nél,
eller spor om hjelp hvis du har nedsatt syn. Dette skal du ogsa gjre dersom du er helsepersonell, en
omsorgsperson elleret famlllemedlem som h]elper en pasient.

Kuinka valmistaudut m]ektmon: Valitse ja desinfioi inje ikka. Vaihda injektiopaikkaa usein
vélttaaksesi kudoksen koveneminen. Voit injektoida ldékkeen vatsan, pakaroiden tai ylareiden ulkopuolen
tai etuosan rasvakudokseen. Injektioita ei suositella kdsivarteen tai reiden yldosan sisapuolella, koska
injektion osumisen riski lihakseen on suuri.

for injeksjon: Velg i d og desinfiser. Bytt |nJekSJonssted ofte, slik at du unngar
a danne hardt vev. Du kan injisere Iegemlddel ifettvevet i magen, i Tumpa eller pa utsiden av eller foran pa
overste del av laret. Det anbefales ikke & injisere i overarmen eller pa innsiden av gverste del av laret, da det
pa dlsse omradene er lett at du treffer en muskel

Injektiotekniikat: Sinun pitéisi saada |n1ekt|opa|kka ja tekniikka smua neuvovan denhuoll
ammattilaisen suosituksena. Suositus: Injektio ik avulla 90°:n k On suositel tehdd
injektio ihopoimuun pystysuunnassa, jotta injektio ei ylld liian syvlle ja osu lihaskudokseen. Tee ihopoimu
ennen |nJekt|ota nipistamalld ihoa peukalon Jaetusormenvalun Al veda lihasta ylospéin. Injektwlhopolmun
avulla 45°n k Tétd i k itellaan vain, jos sinulla on erittdin vahén ihonal

knikker: Du bor fa anbefali ks i og -teknikk fra

Anbefaling: Injeksjon med hudfold i en 90° vmkel Det anbefales at du injiserer i en hudfold vertikalt for
a forhindre at injeksjonen blir for dyp og treffer muskelvevet. For a lage en hudfold nér du injiserer, klem
huden mellom tommel og pekefinger uten a lofte opp muskelen. Injeksjon med hudfold i en 45° vinkel:
Denne injek knikken anbefales kun hvis du har sveert lite subkutant fettvev. Minste vinkel bor vaere

rasvakudosta Kulman pitad olla vahintaan 45°. Jos kulma on alle 45°, laake ei vlttamétta ylla ihonalaiseen

ja k voi oIIa syntyva mustelma tai paukama. Injektio ilman
ihopoi 90°:n kul Jos it i kudoksesi on hyvin paksu, voit tehda injektion ilman
Kun et kdyta ihopoimua, on tehd injektio 90°:n kulmassa ja valita Iyhyt tai keskipitkd

neula (enintaan 6 mm).

Katso seuraavasta taulukosta ehdotettu neulan pituus idn ja BMI:n mukaan:

45°. Huis vinkelen er mmdre enn 45°, kan det vaere at legemidlet ikke nar frem til det subkutane fettvevet
og fore til hevelse eller blamerker pd i jeksjon uten hudfold i en 90° vinkel: Hvis du
har et sveert tykt lag med subkutant fettvev, kan du injisere direkte i huden uten hudfold. Hvis du ikke lager
en hudfold, anbefales det at du setter injeksjonen i en 90° vinkel og velger en kort eller middels lang nal
(opptil 6 mm).

Se tabell nedenfor for foreslatt nallengde iht. alder og BMI:

Sterila pennkanyler for engangsbruk
Avsett for anvandning med injektionspenna for subkutan injektion av likemedel.
For sjukvardspersonal och lekman.
0BS: Kontrollera nalens grovlek och langd pé forslutningen for att sakerstélla att du anvander ratt
pennkanyl for dlg eIIer be om hjalp om du har en synnedséttning. Gor detsamma om du arbetar inom
ar en hjalper en patient.

Forberedelser |nfor ering: Valj och desinficera injektionsplatsen. Byt injektionsplats ofta for att
undvika forhardnad vévnad. Du kan injicera lakemedlet i fettvavnaden pa magen, skinkan eller yttre och
Gvre sidan av laret. Injektioner i Gverarmar eller larets insida rekommenderas inte eftersom risken for att
injicera i en muskel &r stor.
Injektionsteknik: Injektionsplats och teknik for dig bor rekommenderas av vardpersonal.

tion: Injektion med ett hudveck med en vinkel pa 90°: det rekommenderas att du injicerar
ikalt for att forhindra en for djup injektion som kan ga in i muskelvévnaden. For att gora ett
hudveck nar du |nJ|cerar e huden mellan tummen ov:h pekfingret och dra inte upp muskeln. Injektion med

5°: denna injekti jeras endast nar du har mycket lite subkutan

fettvavnad. Minsta vinkel bor vara 45°. Om vinkeln & mindre &n 45° kan det hénda att lakemedlet inte nar den
subkutana fettvavnaden och att smértsamma utslag eller blamarken upptréder pa injektionsstéllet. Injektion
utan hudveck med en vinkel p& 90°: om ditt lager av subkutan fettvévnad ar mycket tjockt kan du gdra en
injektion utan hudveck. Nar du inte anvéinder ett hudveck rekommenderas det att du injicerar med en vinkel pa
90° och valjer en kort eller medellang nél (upp till 6 mm).

Se tabellen nedan for rekommenderad nallangd efter alder och BMI:

NEEDLE LENGTH* NEULAN PITUUS* NALLENGDE* NALLANGD*
AGE BMI Without skin fold With skin fold angled IKA BMI Kohtisuora injektio Injektio annetaan ihopoimun kanssa ALDER BMI Uten hudfold Med hudfold vinklet ALDER BMI Utan hudveck Medvinklat eller rakt
straight injection orstraight injection iiman ihopoimua kulmassa jailman sitd kohtisuoraan rett injeksjon eller rett injeksjon rak injektion hudveck for injektion
Children — — 4mm, 5mm Lapset — — 4mm, 5mm Bam — — 4mm, 5mm Bam — — 4mm, 5mm
Slim adults — — 4mm, 5mm, 6mm, 8 mm, 10mm Hoikat aikuiset — — 4mm, 5mm, 6mm, 8 mm, 10mm Sva%tksslggke — — 4mm, 5mm, 6mm, 8 mm, 10mm Smala vuxna — — 4mm, 5mm, 6mm, 8 mm, 10mm
average 4mm 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm keskimaarainen 4mm 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm gjennomsnitt 4mm 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm genomsnittlig 4mm 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm
Adults o Aikuiset T Voksne G Vuxna p——
O(VBEWS%) 4mm, 5mm, 6mm 8mm, 10mm, 12mm z W;";S) 4mm, 5mm, 6mm 8mm, 10mm, 12mm %Wiz;ﬁl 4mm, 5Smm, 6mm 8mm, 10mm, 12mm ?gm;zlsg) 4mm, 5mm, 6mm 8mm, 10mm, 12mm
*Consult your P I i in choosing the appropric dle fength, injection technique and site. *Pyydi ttilaiselta ap neulan, inje injekti * Kontakt fegen din for d fd hjelp til d velge riktig ndftengde, injeksjonsteknikk og injeksjonssted. * Be vdrdpersonalen om hjdilp med att vélja kimplig ndfidngd, injiceringsteknik och plats.

/N caution:

Avoid infections. Do not re-use or share pen needles. Do not use pen needles if the individual packaging is
damaged or if the seal is missing or if the needle appears to be damaged. To avoid accidental needlesticks,
never handle someone else’s pen needles. Pen needles are single-use only and should be disposed of safely
in accordance with the local regulations. Keep out of reach of children without adult supervision.

X v
/
A

Remember to rotate the injection site! Follow the instructions for use, specific storage and handling
recommendations of your pen injector device and the patient information leaflet of the drug. Seek immediate
medical attention if you have any health concern.

Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the
local competent authorities / government agencies, as applicable.

Remove the mnelpratemve @p bypullmy lt:tm:ghtout to prevent

the needie tip.

/\ HuomAuTuS:

Valta infektioita. Kynaneuloja ei saa kayttad uudelleen tai yhteisesti muiden kéyttéjien kanssa Ala k"yta

kynaneulo;a jos yksmalnen pakka vahingoittunut tai jos tiiviste puuttuu tai neula on vauri V.
pitaytym: astd jonkun toisen kynéneuloja. Neulat ovat kertakaytti

tulee hévittaa turvallisesti paikallisten madraysten mukaisesti. Ei lasten ulottuville ilman aikuisen valvontaa.

x/ ‘\;[,, /

-

Muista kiertéa injektiokohtaa! Noudata kdyttdohjeita, kyndinjektiolaitteen erityisia séilytys- ja kdsittelysuos-
ituksia sekd potilaille ladkettd koskevaa tif istd. Hakeudu valittomasti ladkarin hoitoon,
jos sinulla on terveyteen liittyva huolenaihe.

Jos laitteen kayton yhteydessa havanaan mlka tahansa vaaratapahtuma, siité on ilmoitettava tapauksen
mukaan tahoille / valtion virastoille.
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/\ FoRsIKTIG:

Unngd infeksjoner. Nalene er kun til engangsbruk, og de skal ikke deles med andre. Ikke bruk nélen hvis den
individuelle paknmgen er odelagt, hvis forseglingen mangler, eller hvis nalen ser ut til d vaere skadet. For & unnga
nales(lkkskader ma du aldri handlere andres naler Naler er kun til engangsbruk og skal kasseres pa en sikker mate i
henhold til lokale Opp lig for bam uten tilsyn av voksne.

x/ ¢ y Fjernden indre b vedd
/ slik at du unngdr d baye ndlen og

Husk  rotere inj

o d

ut,

Sok medlsmsk hJeIp eyebllkkellg hvis du

spesifikke i

Folg
i n for | idl

av 0g
opplever helseproblemer.

Enhver alvorlig hendelse som har oppstatt i sammenheng med enheten, skal rapporteres til produsenten og
lokale kompetente myndigheter / offentlige etater, der det er aktuelt.
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Medicinsk utrustning / Medicinsk udstyr / Zdravotnicky prostfedek /

Zdravotnicka pomacka / Tibbi cihaz / Medicinos priemoné /
Mediciniska ierice / MepuuumHcko cpecrao / Orvostechnikai eszkdz /

Medical device / Ladketieteellinen laite / Medisinsk enhet /
MeamumHckn ypen

Droplet, pen needle type 810

810/02/2025

/\ FORSIKTIGT:

Undvikinfektioner. farinted
om deras individuella forpackningar & skadade, om forseglingen saknas eller om nalen verkar vara skadad. Hantera
aldrig ndgon annans pennkanyler for att undvika nalstick av misstag. P aravsedda for engd och
ska kasseras pa sakert stt i enlighet med lokala foreskrifter. Forvaras utom réckhdll for barn utan vuxens tillsyn.

X Vv
/
VA

Kom ihdg att rotera inj

eller delas med and| Anvand i

Tabort deni tt dra de

g kt ut for att
dvika attndlen bijs octvelleratt 0

specifika forvarings-och

tallet! Folj i for
i och bipacksedeln for [akemedlet. Sok omedelbart vérd

for din inj

om du far hélsoproblem.

Varje allvarlig incident som har intraffat i samband med enheten ska rapporteras till tillverkaren och lokala
behdriga myndigheter/myndighetsorgan, beroende pé vad som ar tillimpligt.



Sterile penkanyler til engangsbrug
Beregnet til brug sammen med en p
Til sundhedspersonale og laegfolk.
BEMZARK: Kontrollér kanylens storrelse og laengde pa forseglingen for at sikre, at du bruger den korrekte
penkanyle, eller bed om hjzelp, hvis du har nedsat syn. Ger ogsa det, hvis du er sygeplejerske, plejer eller et
familiemedlem, som hjzelper en patient.

Sadan forbereder du til ind Veelg og desinficer ind: jet. Skift ofte indsprajtni d for
at undga, at vaevet bliver stift. Du kan indsprojte leegemidlet i fedtvaevet i maveregionen, ballerne eller ydersiden
eller forsiden af den overste del af Iaret. Indsprajtning i overarmen eller indersiden af den gverste del af laret
anbefalesikke, da der er stor risiko for at indsprojte i en muskel.

Indsprojtningsteknikker: Din lzzge vil vise dig de anbefalede indsprojtningssteder og -teknikker.
Anbefaling: Indsprejtning med en hudfold i en vinkel pa 90 °: Det anbefales, at du indsprojter i en
hudfold lodret for at forhindre en for dyb indsprojtning, og at du rammer . Dulaver en hudfold
under indsprojtning ved at klemme huden mellem tommel- og pegefinger. Traek ikke musklen op.
Indsprgjtning med en hudfold i en vinkel pa 45 °: Denne indsprojtningsteknik anbefales kun, hvis du
har meget lidt tykt subkutan vav. Den mindste vinkel skal vaere 45 °. Hvis vinklen er mindre end 45 °, nar
lzegemidlet muligvis ikke fedtvaevet under huden, hvilket kan resultere i striber eller bld merker pd
indsprojtningsstedet. Indsprgjtning uden en hudfold i en vinkel pa 90 °: Hvis fedtlaget under huden
er meget tykt, kan du udfore en indsprojtning uden en hudfold. Hvis du ikke bruger en hudfold, anbefales

til subkutan indsprojtning af |

Sterilni jednorazové jehly pro injekcni pero

Urceno k pouZiti s injekénimi pery pro podkozni injekéni aplikaci léciv.

Urceno pro zdravotnické specialisty i laické uzivatele.

POZNAMKA: Prectéte si, jakou velikost jehly a délku zaslepky mate pouzit, aby bylo jisté, ze pro pero

CTepunHy UK 3a NeHKana 3a eiHa ynotpeba
HameHeTw ce 3a ynotpe6a co neHkanaTa 3a UHjeKTUpakbe 3a NOTKOXHO MH]EKTUPatbE NIEKOBH.
3a 371paBCTBEHH PaBOTHULM W HeCTPY4HI KOPHCHHL.

EN droplet® pen needles are available in 9 versions differing in needle diameter and length
to meet your individual needs.

pouzivate spravnou jehlu. Pokud mate potize se zrakem, pozadejte o pomoc. Stejné p
pokud jste zdravotnik, o3etfovatel nebo clen rodiny, ktery pomaha pacientovi.

Jak se pripravit na injekei: Vyberte misto vpichu a vydezinfikujte jej. Mista vpichu casto méiite, aby
nedoslo k zatvrdnuti tkané. Lécivo mizete aplikovat do tukové tkané biicha, hyzdi nebo na vnéjsi stranu
stehna ci zepfedu do homi ¢asti stehna. Nedoporucuje se podévat injekce do horni ¢asti paze nebo na vnitini
stranu stehna, protoze v takovém pripadé je vysoké riziko, ze by mohlo dojit k podani do svalu.

Techniky podani injekce: Misto vpichu a techniku podéni injekce vdm doporudi vas zdravotnik.
Doporuceni: Injekce do kozni fasy pod iihlem 90°: doporucuje se, abyste podavali injekce do koznifasy ve
svislém sméru, abyste neaplikovali injeki piilis hluboko a nepodali ji do svalové tkéné. Abyste pfi injekci
vytvofili kozni fasu, seviete kiizi mezi palec a ukazovak a nevytahuijte sval. Injekce do kozni fasy pod
thlem 45°: tato technika podani injekce se doporucuje pouze v pripadé, Ze mate velmi mdlo podkozni
tukové tkané. Minimdlni dhel by mél byt 45°. Pokud je thel mensi nez 45°, lécivo se nemusi dostat do
podkozni tukové tkdné a v misté vpichu by mohla vzniknout jizva nebo podlitina. Injekce bez kozni fasy
pod thlem 90°: pokud je vrstva podkozni tukové tkané velmi silnd, miizete injekci podat bez vytvoreni kozni
fasy. Jestlize nevytvofite kozni fasu, doporucuje se zavadét jehlu pod thlem 90° a zvolit kratkou jehlu nebo

BENELLKA: 1 jTe " Ha UFMaTa Ha nevatot 3a Aa Gupere CUTypHI fieka

KopucTuTe Wrma 3aBacum FI  droplet®-kynéneulat ovat saatavilla 9 versiona, jotka eroavat toisistaan halkaisijan

FOUCTOTO N aKo cresnpamseu paboThuk, HeryBaten W WK Ha ceme]crsom wro Mynomara Ha naumemo‘r ja pituuden osalta ja jotka on suunniteltu téyttamaan yksilolliset tarpeesi.

KO 1 V3bepere Yecrc

MeHyBajTe ja niokauyjata 3a VHjeKTUPatbe 3a Aa ce U30erHe CTBP/IHYBatbe Ha TKIBOTO. Mo»(e zaro mujexmpare

JIeK B0 MacHoTO TKUBO Ha SARHUKOT WK I Wi NpefiHara cTpaiia Ha Gegpara. He ce NO droplet®-naler er tilgjengelige i 9 versjoner med forskjellige naldiametre og -lengder,
B0 win CTpaHa Ha beppata 6uaejKu MoCToN BIICOK PU3VIK T e ey e T o

on mnjemparbe BOMyCKyTHTe. :

Texuuku loKauwjata M TexuIKaTa 3a Tpeba /12 B 1 Mpenopaa 3APaBCTBEHHOT PaGOTHUK.

Mpenopaka: UkjekTupatbe co KoxkeH Habop nop aron op 90°: ce nperopayya BePTUKANHO UHjeKTUpatbe Bo

KOeH Habop o Lien fia ce cnpeuyt [aboko WHjeKTUPakbe 1 MOrolyBatbe Ha MyCkYMHOTO TKUBO. 3a ia HanpasyTe SV droplet®-pennkanyler finns tillgangliga i 9 versioner med olika naldiametrar och langder

KOXeH Habop MPW WHJeKTUAFbeTo, LUTUMHETe ja Koata MoMery NanewoT 1 NOKA3aNewoT 1 He Brieyete ro
MyckynoT. MHjeKTUpatbe co KoxkeH HaGop nop aron of} 45°: 0Baa TexHIKa 3a WHjeKTUpatbe ce penopadysa
MO aKO /IMaTe Mafia KONIMUMHA Ha MOTKOXHO MacHo TKuBO. MuHumankmor aron Tpe6a a Gupie 45°. Jlokonky

aronor e floman of 45, nekor Moxe fa He fojre 0 Macko TKUBO U fia p UpBEHIWTO W DA droplet® penkanyler fas i 9 versioner med forskellig kanylediameter og -lzengde,

Ha jataza A aron op 90°: JOKonKy C1ojot 2 e A
TIOTKOXHO MacHO TKVBO € PeMHOTY Ae6en, Moxe [1a ro U3BPLIMTe UHjeKTUpatbeTo Ge3 KoxeH Habop. Kora He sade passenildine individlelle behov.

KOPUCTUTE KOXeH Habop, ce npenopauyBa Jia UKjexTuparte noz aron ofl 90° v Aa usbepere urna co kparka wim

for att uppfylla dina individuella behov.

det, at du indsprajter i en vinkel pa 90 ° og véelger en kort eller mellemlang kanyle (op til 6 mm). jehlu stfedni délky (do 6 mm). CpeaHa A0MKIHa (50 6 M), ; . o o
" N . . . - o . . . . o . . CS Jehly pro pera znacky droplet® jsou k dispozici v 9 provedenich s riiznym priimérem
Se forslag til kanylelengder i henhold til alder og BMI i tabellen herunder: Pro zjisténi navrhované délky jehly dle vaseho véku a BMI viz tabulka nize: AeTe ja epy Ha maca (BMI): jehly a délkou, takze budou vyhovovat vasim individualnim potrebam.
KANYLEL/ANGDE* B DELKA JEHLY* AOMKNHA HA UTIATA*
ALDER BMI Uden hudfold Med hudfold vinklet VEK BMI Bezkoznirasy, Skoénifasou,ypich pod BO3PACT BMI M jexmup MMp jexmuparoe unu
ligeindsprojtni eller i rovny vpich {ihfem nebo rovny vpich 6e3 Koxer Habop i J SK_ Ihly do perovych injektorov droplet® st dostupné v 9 prevedeniach IiSiacich sa priemerom
adlzkou ihly, aby vyhovovali vasim individualnym potrebam.
Bom — — 4mm, 5mm Déti — — 4mm, 5Smm Jleua — — AMM, 5MM
_ _ . . _ _ (nabn _ _
Slankevoksne ‘#mm, Smm, émm, § mm, 10mm Stihlidospéli ‘#mm, Smim, émm, 8 mm, 10mm BO3PACHH LA S, S, 8 v, 00 TR droplet® kalem ignelerinin, ihtiyaglariniza uygun olarak farklt igne capi ve uzunluguna
Voks gennemsnit 4mm Smm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm Dospli priimér 4mm 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm N NpOCeyHI 4vm 5nMm, 6MMm, 8MM, T0MM, 12MM sahip 9 tirl meveuttur.
foksne - ospelt - P!
overveegtig nadvaha O MpekyMepHa Texika
(BMI>25) 4mm, Smm, 6mm Bmm, 10mm, 12mm (BMI>25) 4mm, Smm, 6mm 8mm, 10mm, 12mm (BMI>25) A, Sha, G 8w, 10w, 12 LT Kad galétuméte isirinkti pagal savo individualius poreikius, tiekiamos 9 skirtingo

*Radfor dig med din eege efler

/\ FoRsiGTIG:

Undga |nfekt|oner Penkanyler ma ikke genbruges eller deles med andre. Brug ikke penkanyler, hvis den

hvis f ingen mangler, eller hvis kanylen ser ud il at vaere beskadiget.
Undga utilsigtede nalestik. Brug aldrig andre personers penkanyler. Penkanyler er udelukkende beregnet til

for at i hjzelp til valg af de / indsprojtni ik og -sted.

* Pozddejte zdravotnika, aby vdm pomohl vybrat vhodnou défku jehly, injekcni techniku a misto injekce.

/\\ VAROVANI:

* Korcynmupajme ce co 30pascmeer paBomHuk axo u mpe6a nomoLu npu u36Uparbemo co008emHa JomKuHA Ha skersmens i lgio, droplet®” injektoriaus adaty versios.

uenama, mexHUKa 3a UHjekmuparee u Jokayuja.

/\ BHUMAHUE: , )
LV droplet® pildspalvveida pilnslirces adatas ir pieejamas 9 versijas, kas atSkiras péc adatas

Zabraiite infekcim. Jehly pro injekéni pera nepoutivejte opakované ani je s nikym nesdilejte. Zivejte jehly pro
pera, pokud je individudini obal poskozeny, chybf ochrannd zéslepka nebo pokud se jehla zdd byt poskozend. Aby
nedoslo k netimysinému popichani jehlou, nikdy nemanipulujte s jehlami z pera jiné osoby. Jehly pro injekéni pera

W3bertyBajre nHd Wrnure 3a Kopucrete r PHO 11 He JieneTe I co HuKoro. He kopuctete ru
VIFAIVTE 32 NeHKana ako NaKyBAH-ETO € OLLTETEHO, a0 HeMa Meyat Wik ako M3rMeaar kako Aa e oluTeTenw. 3a a
(e U30erHar Hecakai noBpe/W, HUKOraLL He JONpajTe v TyfuTe Urit 3a neHkana. rnuTe 3a nexkana ce camo 3a

diametra un garuma, lai apmierinatu jisu individualas vajadzibas.

engangsbrug og skal bortskaffes sikkert i henhold til de lokale bestemmelser. Holdes pa afstand af bor, der ikke jsou urceny pouze pro jednordzové pouiti a je nutné je likvidovat bezpecnym zplisobem v souladu s mistnimi e/l ynotpe6a v Tpe6a Aa ce dpnart 6e3beaHo BO COrNAcHOCT co MoKanHuTe nponucn. [la ce uyBaar noganeky oa SR droplet® urne 3a nex ocTynHe cy y 9 Bep3ija pasnu4ATX NPeUHIKa U AYIHE Urfle
erunder opsyn af voksne. predpisy. Uchovdvejte mimo dosah déti, nejsou-li pod dohledem dospélé osoby. Jeuia 6e3 Ha30p Ha BO3pacHi. Koje MOry /12 0AoBOpe Ha Balie UHAMBIAYanHe noTpeGe.
1% 5% (5% enevejiu
x / Tag den indvendige b afved at treekke den fige ud x / Se]mefevmtrmochrannaukrytkutalc Zezani vpnmemsmeru x / " 5 S U i, -
7 4 for atundgd, at kanylen bajes og/ idsen tager skade. 4 4 zatdhnete, ab 1jehl) i /£ omr;vemysaree nu'opsam 00 uznama. HU A"d'voplyes@ injok(ios tollhoz valo tuk azegyéni igényeknek vald megfelelés érdekében 9,
> tliatmérdben és -hosszban eltérd valtozatban kaphatok.
Husk at dre1e jek fet! Folg de specifikke opbevarings-og handteri befali N ménit misto vpichu! Postupuite v souladu s pokyny k pouZiti, speclﬁckyml doporucenimi pro He jTe f1a ja poTvipate jata 3a 'CHEAETE ™ ynamBaTa 3aynoTpe6a i KOHKpeTHUTe
b I flen for | idlet. Sog gjeblikkelig hjeelp hos din laege, hvis du skladovani a manipulaci s injekénim perem a piibalovym letakem k lécivu. Vyhledej Zitou lékarskou a 11 pakyBatbe o 3 6poLuypa 3a neKoT Ha MK Ui droplet® 9 .

har nogen bekymringer ved rorende dit helbred. pomog, pokud méte jakeékoli obavy ohledné svého zdravotniho stavu, malmeHToT. BeHalL noBapajTe MeVILIMHCKa oML FIOKOKY MMaTe 3Apascrsenm npoGremi, " ?g;;;::g:ﬁz’:ﬂ;ga ?M uccz’;ﬁf;nﬁ:ezaHeii%velenLnggecﬁempmMKVB“T CORTEEE)

Enhver alvorlig haendelse der er opstael i forbindelse med enheden, skal indberettes til fabrikanten og de Jakykoli zdvazny incident, ke kterému doslo v souvislosti s pristrojem, by mél byt nahlasen vyrobci a pripadné AKO HaCTaHe Cep103eH MHLWACHT NOBP3aH CO YpeoT, Toa Tpeba fa ro npuj p " .

lokale komp , alt efter hvad der er relevant.

P ¢ ihly do p P
Urcené na pouzme s perovym |nJektorom na podkozne injekcie lieciv.
Pre zdravotnikov a laickych pouzwatelov

POZNAMKA: Precitajte s hribku a dizkuhly na tesneni, ab (il Z avnuihlu do perovéh
|nJektora alebo pozmda]te 0pomog, ak mate zhorseny zrak Urobte takajv prlpade aksste p

mistnim pfislusnym organdm / vlddnim dradtm.

Steril, tek kullanimhik kalem igneleri

Deri altina ilag enjeksiyonu icin kalem enjektdr cihazlari ile birlikte kullanima yoneliktir.

Saglik calisanlan ve egitimsiz kullanicilar igin.

NOT: Size en uygun | kalem ignesini kuIIandlglnlzdan emin olmak i¢in miihiir iizerinde yaZ|I| igne

ktory pomaha paclentow
Ako sa pripravit na injekciu: Vyberte a dezinfikujte mlesto podania injekcie. Menite casto miesto vpichu,
aby ste zabranili stvrdnutiu tkaniv. MoZete podat liecivo do tukového tkaniva brucha, zadku alebo do
vonkajsej strany alebo prednej strany hornej asti stehna. Injekcie do hornej casti ramena alebo do
vnitornej strany hornej casti stehna sa neodporicaju, pretoze riziko vstreku injekcie do svalu je vysoke.
Techniky injekdie: Miesto a techniku injekcie by vam mal odporucit vas p I zdravotnickej

ve okuyun veya gorme bozuklugunuz varsa bu degerleri okumak igin yardim
isteyin. Saglik calisani, bakici veya bir hastaya yardim eden aile ferdiyseniz de aynisini yapin.
Enjeksiyona hazirlanma: Enjeksiyon bdlgesini secip dezenfekte edin. Doku sertlesmesini dnlemek icin
enjeksiyon bdlgesini sik sik degistirin. Ilaci karinda, kalcada veya iist uylugun dis tarafinda veya dniinde
bulunan yagl dokuya enjekte edebilirsiniz. Kas icerisine enjeksiyon riski yiiksek oldugundan, iist kola veya
st uylugun i¢ tarafina en}ekyyon onerilmez.

Odporticanie: Injekcia s koznym zahybom pod uhlom 90°: Odporucame aby ste urobili vpich do kozného
zahybu vertikélne, aby sa predislo prilis hibokému vstreknutiu a zasiahnutiu svalového tkaniva. Ak cheete pri
injekdii vytvorit kozny zéhyb, uchopte kozu bez svalu medzi palcom a ukazovakom. Injekcia s koznym
zahybom pod uhlom 45°: Této technika podania injekcie sa odportia iba vtedy, ak mate velmi malo
podkozného tukového tkaniva. Minimalny uhol by mal byt 45°. Ak j je uhol mensi ako 45°, liecivo sa nemu5|

leri: Enjeksiyon bolge5| ve teknlglnl size saglik uzmaninizin nermesi gerekir.

CGneri: Katlanml; derlye 90° agiyla enjeksiy ok derin ol ve kas dokusuna
carpmaktan kaglnmak icin katlanmig denye 90° aglyla enjekswon yapmaniz onerilir. Enjeksiyon sirasinda
deriyi katlamak icin, deriyi bas parmaginiz ve isaret parmaginizin arasina alip sikin ve kasi gekmeyln
Katlanmig deriye 45° aqiyla enjeksiyon: bu enjeksiyon teknigi, ancak gok az deri alti yag dokunuz
varsa onerlllr M|n|mum ag145° olmalidir. A1 45°'den azsa, ilag deri alti yag dokusuna ulasmayabilir

dostat do podkozného tukového tkaniva a v mieste vplchu moze vzniknit kontdzia alebo p
Injekcia bez kozného zahybu pod uhlom 90°: Ak je vasa vrstva podkozného tukového thaniva velmi
hrubd, mézete vykonat vpich bez kozného zahybu. Ak nepoutijete kozny zahyb, odporticame vpich pod
uhlom 90° a vybrat kratku alebo strednd dfzku ihly (max. 6 mm).

ve enj dlgesinde kizarma veya morarmaya on agablllr Derlyl katlamadan 90° agiyla
enjekswon' Deri alti yag dokunuz ¢ok kalinsa deriyi katl lirsini Deriyi
katlamiyorsaniz 90° aglyla enjeksiyon yapmaniz ve kisa veya orta boy i |gne (en fazla 6 mm) segmeniz
onerilir.

Navrhovanii dizku ihly podla vasho veku a BMI najdete v nasledujticej tabulke: Asagidaki tabloda yasiniza ve beden kitl ize (BMI) gore tavsiye edilen g g
DLZKA IHLY* IGNE UZUNLUGU*
VEK BMI Rovndiinjekcia S uhfovou alebo rovnou YAS BMI Katlanmanis deriye Katianmis deriye, Hil/l
bez kozného zahybu injekciou do kozného zdhybu diizenjeksiyon enjeksiyon veya diiz enjeksiyon ile
Deti — — 4mm, 5mm Cocuklar — — 4mm, Smm
Stihli dospeli — — 4mm, 5mm, 6mm, 8 mm, 10mm Zayifyetiskinler — — 4mm, 5mm, 6mm, 8 mm, 10mm
b i priememé 4mm 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm | ortalama 4mm 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm
ospeli - s -
(gm‘fgg) 4mm, 5mm, 6mm 8mm, 10mm, 12mm ?ém;"glsu) 4mm, 5mm, 6mm 8mm, 10mm, 12mm

*Ak, potrem%ete pomoc pri vbere vhodej dky ihly, techniky injekcie a miesta, poradte sa so svojim poskytovatelom
Zzdravotnickej starostiivost.

/I\ UPOZORNENIE:

Zabrante infekciam. Ihly do perového injektora nep Fivajte ihly inych pacientov.
Nepouzwajte ihly do peroveho injektora, ak je poskodeny Jednotlwy obal alebo ak chyba tesnenie alebo ak sa
2da, e ihla je posk Aby ste sa vyhli nahodnym vpichom, nikdy ipulujte s ihlami do perovych
injektorov inych pacientov. Ihly do perového injektora sii len na jedno pouzitie a mali by byt bezpecne
zneskodnené v stilade s miestnymi predpismi. Uchovavajte mimo dosahu deti bez dozoru dospelych.

x/ (9%

Odstrdiite vnuitorny ochranny kryt tym, Ze ho vytiahnete rovno,
4 abyste zabrdnili ohnutiu ihly a/alebo poskodeniu hrotu hly.

D

Nezabudnite striedat miesta vpichu! Postupujte podla névodu na pouZitie, dodrziavajte odporicania ma

skladovanie a manipuldciu s vasim perovym injektorom a precitajte si pisomn informéciu pre pouzivatela

daného lieciva. Okam?ite vyhladajte lekdrsku pomoc, ak mdte nejaké zdravotné problémy.

Akjkolvek vazny incident, ktory sa vyskytol vo vztahu k zariadeniu, by mal byt hlaseny vyrobcovi a miestnym
) !

Sterilios, vienkartinio naudojimo injektoriaus adatos

Skirtos naudoti su injektoriy koteliais vaistams Svirksti po oda.

Skirta sveikatos priezitros specialistams ir neprofesionalams.

PASTABA. Kad jsitiki é jog tinkama injektoriaus adata, itykite ant

nurodytq adatos dydj ir ilgj; j ]elgu jlisy regéjimas susﬂpnejgs paprasykite pagalbos. Tai padaryklte ir tuo
atveju, jeigu esate sveikatos prieZidros spedialistas, priZiiirétojas arba pacientui padedantis Seimos narys.
Kaip pasiruosti injekdijai: Pasirinkite i idezinfekuokite injekcijos vieta. Kad audiniai nesukietéty, daznai keiskite
injekdijos vieta. Vaista galima susvirksti j pilvo, sédmeny arba Slaunies virsutinés dalies iSorinés ar priekinés puses
riebalinius audinius. | Zasta arba Slaunies virsutinés dalies viding puse Svirksti nerekomenduojama, nes yra didelis
pavojus susvirksti j raumenis.

Injekcijos metodal Injekcijos vieta ir metoda jums turéty rekomenduoti sveikatos prieZidros specialistas.

Rekomendacija: Injekcija su odos kloste 90° kampu. Rekomenduojama Svirksti j odos kloste vertikaliai,
kad nebiity Svirksciama pernelyg giliai ir nebity pasiektas raumens audinys. Kad Svirksdami sudarytuméte

odos kloste, nyksciu ir smiliumi suimkite oda ir netraukite raumens. Injekija su odos kloste 45° kampu.
Si injekcijos technika rekomenduojama tik tada, kai poodinio riebalinio audinio yra labai mazai.
Maziausiasis kampas turi bati 45°. Jeigu kampas mazesnis kaip 45°, vaistas gali nepasiekti poodinio
riebalinio audinio, todél gali istinti injekcijos vieta arba joje susidaryti kraujosruva. Injekcija 90° kampu,
nesudarant odos klostés. Jeigu turite labai stora poodinio riebalinio audinio sluoksnj, vaista galite
Svirksti nesudarydami odos klostés. Jeigu 1 odos klostés, rek jama Svirksti 90° kampu ir
pasirinkti trumpg arba vidutinio ilgio adatg (iki 6 mm).

*Size uygun igne uzunjugunu, enjeksiyon teknigini ve bolgesini segerken saghik uzmaninizdan yardim isteyin.

/N DIKKAT:

Enfeksiyonlardan kaginin. Kalem |gne|er|n| yeniden k yadat . Paket hasar
gormiisse ya da milhiir eksikse veya igne hasarli goriiniiyorsa kalem ignelerini kuIIanmayln Kazayla igne
batmasini dnlemek icin hichir zaman baska birisine ait kalem ignelerini tutmaymn. Kalem igneleri tek
kullanimliktir ve giivenlik goz oniinde bulundurularak yerel diizenlemelere uygun sekilde imha edilmelidir.
Yetiskin gozetimi altinda olmayan ¢ocuklardan uzak tutun.

\‘\'I,, )

B PP
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Ignenin
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/ [
4 iin i¢ g diiz bir sekilde gekerek gkarm.

Enjeksiyon bdlgesini dondiirmeyi unutmayin! Kalem enjektor cihazinizin kullanim talimatlarina, 6zel depolama
ve tasima onerilerine ve ilacn hasta bilgileri kitapgigina uyun. Saglikla ilgili herhangi bir endieniz olursa
hemen tibbi yardim isteyin.

Cihazla ilgili olarak gerceklesebilecek ciddi kazalar, iireticiye ve yerel yetkili makamlara/devlet kurumlarina
bildirilmelidir.

Sterilas, vienreiz lietojamas pildspalvveida pilnslirces adatas
Paredzéta lietoSanai ar pildspalvveida pilns]irces injekcijas iericém zalu subkutanai ievadisanai.
Veselibas apriipes specialistiem un neprofesionaliem lietotajiem.
PIEZIME. Izlasiet adatas izméru un garumu uz blivéjuma, lai parliecinatos, vai izmantojat pareizu
pildspalvveida pilnslirces adatu, vai lidziet palidzibu, ja jums ir redzes traucgjumi. Rikojieties tapat,
jaesat veselibas apripes specialists, apripétajs vai gimenes loceklis, kas palidz pacientam.
Ka sagatavoties injekdijai: Izvélieties un dezinficgjiet injekcijas vietu. Biezi mainiet injekcijas vietu, lai
izvairitos no audu sacietésanas. Jiis varat injicét zales védera, sézamvietas vai augsstilba aréjas dalas vai
priekSpuses taukaudos. Nav ieteicams injicét augsdelma vai augsstilba iekSpusé, jo pastav paaugstinats
risks injicét zales muskulos.
Inj éianas metodes: Injekcijas vieta un metode ir jaiesaka veselibas apripes specialistam.
jicésana a a ki: ieteicams injicét adas kroka vertikali, lai novérstu parak

ekcuu un neskartu muskulaudus. Lai injicéSanas laika izveidotu adas kroku, satveriet adu starp
|ksk| un raditajpirkstu un nevelciet muskuli uz augsu. InjicéSana adas kroka 45° lenki: S injicéSanas
metode ir ieteicama tikai tad, jair loti maz zemadas taukaudu. Minimalajam Ienklmjabul 45°. Ja lenkis ir
mazaks par 45° zales var iegt zemadas un izraisit pietd vai zilumu vei
$ana 90° lenki, neizveidojot adas kroku: ja zemadas taukaudu slani
biezs, varat veikt injekciju, neuveldOJot adas kroku. Ja neizveidojat adas kroku, ieteicams velktlnjlcesanu
90° lenki un izvéléties Tsu vai vidéja garuma adatu (lidz 6 mm).

Lenteléje dy k adatos ilgis giant j amZiy ir KMI. Talak tabula ir noradits ieteicamais adatas garums atbilstosi vecumam un KMI:
B ADATOS ILGIS* ADATAS GARUMS*
AMZIUS KMI Injekcjiastaciu kampu Injekciia pakreipus arba VECUMS KMI Injekcjataisnd, lepki Injekcija sfpd vaitaisna
be odos klostés stacit kampu su odos Kloste neizveidojot adas kroku lepkiar adas kroku
Vaikai — — 4mm, Smm Bémi — — 4mm, 5mm
Liekni suaugusieji — — 4mm, 5mm, 6mm, 8 mm, 10mm Tievi pieaugusie — — 4mm, 5mm, 6mm, 8 mm, 10mm
vidutinis 4mm S5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm ) B vidgjs 4mm 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm
&mg; 4mm, 5mm, 6mm 8mm, 10mm, 12mm “(eKk,\anF;;g;S 4mm, 5mm, 6mm 8mm, 10mm, 12mm

*Prireikus pagatbos renkantis tinkamq adatos itgj, injekcjjos metodq i vietq, tarkités su sveikatos prieZitiros speciafistu.

/N DiMEsIo:

Saugokités infekciju. Injektoriaus adaty pakartotinai ir su kitais. Injektoriaus
adaty nenaudokite, jeigu pazeista atskira pakuoté, néra sandariklio arba adata atrodo sugadinta. Kad
netycia nejsidurtuméte, netvarkykite kito asmens injektoriaus adaty. Injektoriaus adatos skirtos naudoti tik
vieng karta ir turi biti saugiai Salinamos pagal vietiniy teisés akty reikalavimus. Laikykite suaugusiyjy
neprizidrimiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

X/

4 (arba) nesugmimtumete adatos smmgalm dangteljtraukite tiesiai.

éte adatos ir

Nepamirskite keisti injekcijos viety! Laikykités injektoriaus naudojimo instrukcijos, specialiyjy laikymo bei
tvarkymo rekomendacijy ir pacientams skirtos vaisto informacijos lapelyje pateikty nurodymy. Jeigu patiriate
bet kokiy sveikatos problemy, nedelsdami kreipkités j gydytoja.

Aple visus rimtus incidentus, vakusms naudojant priemone, bitina pranesti gamintojui ir vietinems
kompetenti istaigoms (valstybinéms agenttiroms) pagal taikomas proceduras.

(TepunHe urne 3a neH 3a jefiHOKpaTHy ynotpe6y

Mpenguhero 3a ynotpeby ca ypehajuma 3a ybpusrasatbe nomohy neHa paji MOTKOXKHOT y6pi3raBatba NlekoBa.
3a 3ApaBCTBeHe PAHUKE 1 HECTPYYHe KOPUCHHKe.

HAMOMEHA: MpouwTajTe BenuumMHy v AYXWHY UrNe ca 3anTuBaya a bucte ce yBepuny aa Kopucrute
WrNy 32 NeH Koja BaM 0/roBapa wu 3aTpaxute nomofi ako umare npo6nema ca Buom. Ypapure 1o
Y1aKo CTe pyKanaiy 34paBCTBeHe Here, HeroBaTesb nit nian nopoauLe KOjut MOMaKe nauujenTy.
Kako pa ce 3a MeCT0 32 MHjeKuujy v ie3nHAuKyjTe ra. Yecro Merbajte
MecTo Ujekimje Aa Gucte cpeunnn CTBpAMaBare TKMBa. Jlek MoXeTe Ja y6pusrate y MacHo TKMBO
abaomeHa, 3aitblLie, COMbHe WK NpeAtbe CTpaHe ropber fena GyTue. He npenopyuyje ce AaBarbe ukjekiija
¥ HaZNaKTVILLy WA YHYTPaLLbY CTPaHy ropber fiena byTuHe 360r BUCOKOT pU3itKa oA yopu3raparba y muuvfi.
Texnuke y6pusraBarba: Mecro v TexHuky yopusrasatba TpeGa a Bam npenopyyu neap.

Npenopyka: UrbeKuuja KoxHUM HaGopom noa yrnom oa 90°: nperiopyuyje e Aa e yGpu3rasa y KoxHu
Habop Bey 61 ce cnpeuwno np I Wypapy muwwwhHo TkMBo. [la GucTe Hanpaswn
Habop Ha KoM MPWINKOM YGpH3raBarba, CTUCHUTE KOy M3Mely Nanuia U Kaxunpera i He nosnauute Miauh.
MibeKumja KoXHUM Habopom nop yrnom oA 45°: 08a TexHika yopu3rasatba ce npenopyuyje camo kaga
1Mare BpAo Mano NOTKOXKHOT MacHor TKIBa. MuHManHu yrao TpeGa Aa Oyae 45°. AKo je yrao Marbit 0 45°, nek
Moza Hefie 40CneTi y NOTKOXHO MacHo TKUBO U A0BECTU 10 3apacTatba WM MOAPULIA Ha MeCTY UtbeKLiuje.
Uibekumja 6e3 KoxHor Ha6opa noa yrnom of 90°: ako je Balll C10j MOTKOXHOT MaCHOr TKIBA Beoma
Jie6eo, MoeTe HanpaBUTH UtbeKLMjy 6e3 KoxHor Habopa. Kaaa He kopucTuTe KoxHu Habop, npenopyuyje ce Aa
yGpu3rate o yrnom oa 90° u u3abepeTe KpaTky W Uy Cpeatbe AyuHe (30 6 Mm).

*Versieties pie

/N uzmanisu!

lzvairieties no infekcijam. Nelietojiet pildspalvveida pilnslirces adatas atkartoti un nedalieties ar tam. Nelietojiet
pildspalvveida pilnsirces adatas, ja atseviskais iepakojums ir bojats, trikst blivéjuma vai ir bojata adata. Nekad
nelietojiet citu cilveku pildspalweida pilnsfirces adatas. Pildspalvveida pilnslirces adatas ir paredzétas tikai
vienreizéjai lietosanai un jaiznicina saskana ar vietéjiem noteikumiem. Uzglabat bémiem nepieejama vieta
pieauguso uzraudziba.

o

prilpes specialista, faisar aistiba ar pareizo adatas garum, injicésanas metodi un vietu.

Nonemiet iekséj velkot to uz dru; nesalieciet adatu

4 un nesabojajiet adatas galu. i

Atcerieties, ka injekcijas vieta ir jamaina! levérojiet pildspalvveida injektora lietosanas instrukcijas, ipasos
glabasanas un apstrades ieteikumus un zalu lietoanas instrukciju. Ja rodas kadas problémas ar veselibu,
nekavéjoties mekIgjiet medicinisko palidzibu.

Par visiem nopietnajiem starpgadijumiem, kas notikusi saistiba ar ierici, jazino razotajam un attiecigi vietéjam
kompetentajam iestadem;valdibas agenttram.

Steril, injekcios tollhoz valé tiik egyszeri hasznalatra
Gyugyszevek szubkutan |njekcmban valo alka\mazasara s20lgalo tollas befecskendez6 eszkdzzel torténd haszndlatra szolgal.
n?SIdIKU) Slﬂmﬂl'ﬂ
FONTOS TUDNIVALO: Olvassale a lezart feltiintetett i 6t és -hosszt, megbi d
arrdl, hogy az Onnek megfeleld injekcids tollhoz valé tiit hasznlja, vagy kérjen segitséget, ha latassériilt.
Akkor s igy jérjon el, ha On egészségiigyi szakember, a beteg gondviseldje vagy a beteget segitd csalddtag.
Eldkésziiletek az injekcio beadasa elott' Valassza ki és fertdtlenitse az |nJekc|o beadasi helyét. Gyakran
vdltogassa az injekcid beadasi helyét ényedés elkeriilése érdekében. A g ahas, afenék, illetve
afelsd comb kiils6 oldalan vagy eliilsé részén lévd zsirszovetbe fecskendezheti. A felkarba vagy a felsd comb bels6
oldalaba nem ajanlatos beadni az injekciot, mivel nagy a kockdzata annak, hogy az injekcid izomba jut.
Az injekdd beadasi modszerei: Az injekcid beaddsi helyére és a beaddsi madszerre az egészségiigyi szakember
tesz javaslatot. Javaslat: Injekcioheadas 90°os szoghen, bérreddbe: javasoljuk, hog ﬁJggolegesen adja beaz
m;ekqotaborredobe ezdltal az mJekclo nem hatol tdl mélyre, esaz |zomszovetnek {itodést s kikiiszobdlheti. Az
injekcid beadasakor a érredd kialakitaséhoz szoritsaa bdrt a hiivel, jja kozé, de kozben ne hiizza
fel az izmot. Injekcidheadas 45°-0s szoghen, borreddbe: ez az iny Jekclobeada5| médszer csak akkor javasolt,
amikor nagyon kevés a bor alatti zsirszovet. A minimalisan megkovetelt 5209 45°. Ha a szdg kisebb, mint 45°,
eldfordulhat, hogy a gydgyszer nem éri el abor alatti zsirszovetet, és seb vagy zuizdés képzodik az injekcio beaddsi
helyén. Injekcioheadas 90°-0s szoghen, borredd képzése nélkiil: ha a bdr alatti zsirszovetréteg nagyon
vastag, akkor bdrredd nélkiilis beadhatja az injekciot. Ha nem hasznal bérredat, javasoljuk, hogy 90°-0s szogben adja
be azinjekidt, és rovid vagy kozepes hossziisagu (legfeljebb 6 mm-es) tiit valasszon.

Y1aben ucnog crapoctit v BMI (Body Mass Index - uhpieKc Tenecie mace): Az életkor és a BMI szerint javasolt tiihossz tekintetében lasd az alabbi tablazatot:
AYKUHA UTNE* TUHOSSZ*
CTAPOCT BMI be3 KoxHoz Habopa CaKoxHum Hatopom ELETKOR BMI Béireds nélki) Béimedée] sz%qben vagy
U nodynom egyenesen beadott injekcio egyenesen beadott injekcio
Peua — — 4mm, SMm Gyermekek — — 4mm, Smm
Beompl\:&:aau —_ —_ 4nmm, 5Mm, 6MM, 8 MM, T0MM Vék‘;e ;gg:w‘m —_ —_ 4mm, 5mm, 6mm, 8 mm, 10mm
TIPOCEYHY 4Mm Smm, 6Mm, 8mm, 10Mm, 12MM dtlag 4mm 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm
Oppacn Ingttek T ok
"pemm’ﬁ%mm 4MM, SMM, 6MM 8Mmm, 10MMm, 12Mm u S‘(JB);&? e%ne 4mm, 5mm, 6mm 8mm, 10mm, 12mm
* il pu u6opy pajyh uere, kao i Meama ujextjuje. * A megfetel tiihosszisdg, az injekcids mddszer és az injekcidbeaddsi hely kivd Kérjen segitséget az

/N onees:

I136erapajre nHdeKuuje. HemojTe MOHOBO KOPUCTUTYA HIn AENMTY UrTe 3 Ne. HemojTe KopUCTUTH UrTie 3a NeH aKo
je noje/uHauHo nakoBakbe oLuTefieHo, ako HeZJoCTaje 3aNTUBaY UK aKo Mrna U3rMe/a Kao Ja je olutefiena. Hukaga
He KopucTyTe Tyhe Urne 3a new Aa bcte u3bernu aryuajHo npobujatbe koxe urnom. Wrne 3a nex cy npepgibere
MO 3a jefiHoKpaTHy ynoTpeby v Tpeba /ia ce Ge36enHo oanaxy y oTmaz y Ckajy ca JIOKANHIM MPONUCAMA.
[IpxuTe Ba [lomeTa etie 063 poauTesbCKor Haasopa.

Ont gondozo egészségiigyi szakembertdl.

/N FIGYELEM:

Tegyen meg mlndem a fenozesek elkeriilése érdekében. Ne hasznalja Uira, éne ad]a al haszndlatra mésnak az |nJekqos

tollhoz valo tiiket. N injekcids valo tket, ha ez egyedi It, haalezart
vagy haatiflathato sériilés jeleit mutatja. A tdiszrds ok ériilések éren: ..m..u.,u mésokinjekcids
tollhoz vald tit. Az injekcids tollhoz vald tiik egyszer haszndlat utdn b itdsukat a helyi

eldirdsoknak megfelelen kell végezni. Ne tartsa felndtt feliigyelete nélkili g/ermekeka\lal elérhetd helyen.

X W Ckurume maro X v F izvatdvolitsa el a belsg véddkupakot oly médon,
/ uzne u/unu owimeierse 8pxa uzste. 74 / megsériilését.
He 3abopaBuTe A NPOMEHNUTE MeCTo 3a MHJeKLlVIJy' Mpatute ynyrcreo 3a ynotpeby, cneuyd: 3 E assal valtogassa az injekcid beaddsi helyét! Kovesse a tollas befecskendezd eszkoz hasznalati itmutatéjat, a

ypehaja3a yopu3r: nomofiy NeHa 1 pyKoBatbe kit 1 MHGOpMaLLvje 3a nauwjenTe canvchia
0 neky. YKonuko umate 6uno kakge 3[paBCTBEHE HeJ0yMULIE, 0AMaX ce OﬁpaTMTE Nekapy.
(BaKu 030WbaH VHUMACHT Kojul e AOTOAVO Y Be3w ca ypefjajem Tpeba npujauT npousgofady 1 NoKanHim
opraHuma / Uyjama, npema nopeou.

konkrét tarolasi és kezelési javaslatokat, valamint a gydgyszer betegtéjékoztatdjat. Egészségiigyi probléma esetén
azonnal forduljon orvoshoz.

Az eszkoz hasznalata kdzben el6forduld barmilyen stlyos eseményt jelenteni kell a gyartonak és az illetékes helyi
hatdsagoknak/kormanyhivataloknak.

OpraHi Ha BAACT/BNaIMHY areHLN.

29G 31G 32G

0,25mm x5mm

0,23mm x4 mm
31Gx3/16"

0,33mm x10mm
32Gx5/32"

29G x 3/8"

0,25mm x 6mm
31Gx1/4"

0,23mm x5mm

033mmx12mm
32Gx 3/16"

29Gx1/2"

0,25mm x 8mm
31Gx5/16"

0,23mm x 6mm
32Gx1/4"

0,23mm x8mm
32Gx5/16"

m COMPATIBILE WITH MOST PEN INJECTORS AVAILABLE ON THE MARKET:

droplet® pen needles are compatible with the following pen |nje(tors available on most markets:
B. Braun: Omnican®Pen 31/32; Owen Mumford: BerliPen® 301/302, Autopen® 24/ Classic; Haselmeier: BerliPen® JUNIOR/ areo/ areo2/PRECISION, JuniorSTAR®, TactiPen®, i-pen, i-pen?; Copernicus: GensuPen®; Nemera: GensuPen 2,
GensuPen IMPROVE; Eli Lilly: Humalog°KwikPen, mounjaro®KkwikPen, ABASAGLAR® KwikPen®, Humulin® N Pen, HumaPen® Ergo/ Ergo Il /L UX U R A/LUXU RAHD/saww Byetta®Pen, Forsteo®; Novo Nordisk: FlexPen®, FIexTouch“

wegovy®FlexTouch®, NovoLet®, NovoPen® 3/4/5/6/Echo®/Echo®Plus, Junior, Victoza®, Xultophy®, Ozempi(@, Saxenda®, Levemir® InnoLet®; Sanofi-Aventis: ClikSTAR®, SoloSTAR®, AIIStar@PRO, Lyxumia®; Vpsomed: ypsopen®,
Gansulin Pen, Polhumin Pen, briomayikflen®; BD Medical: PuregonPen®; Gani Technology: Xiu Lin Pen; Diamesco: pendiq 2.0; Companion Mex

droplet® pen needles can be used with the following pen injectors available in the USA:

Eli Lilly: HumaPen® LUXURA HD, HumaPen® Ergo, HumaPen® Ergo II, Owen Mumford: Autopen®, Haselmeier: TactiPen®

Find the detailed list of ible pen injector devices on: www.htl-strefa.com

@D KAYTA SUURINTA OSAA MARKKINOILLA OLEVISTA INJEKTIOKYNISTA:

droplet®-kynéneuloja voidaan kayttaa seuraavien useimmilla markkinoilla tarjolla olevian kynaneulojen kanssa:
B. Braun: Omnican®Pen 31/32; Owen Mumford: BerliPen® 301/302, Autopen® 24/ Classic; Haselmeier: BerliPen® JUNIOR/ areo/ areo2/PRECISION, JuniorSTAR®, TactiPen®, i-pen, i-pen’; C¢ i en Pen2,
GensuPen IMPROVE; Eli Lilly: Humang®KW|kPen mounjaro®KwikPen, ABASAGLAR® KwikPen®, Humulin® N Pen, HumaPen® Ergo/ Ergo Il /L UX U R A/LUXU RAHD/sawn) Byetta®Pen, Forsteo®; Novo Nordisk: FlexPen®, FIexTou(h®
wegovy°FlexTouch®, NovoLet®, NovoPen® 3/4/5/6/Echo®/Echo®Plus, Junior, Victoza®, Xultophy Ozemplc Saxenda®, Levemir® InnoLet®; Sanofi-Aventis: ClikSTAR®, SoloSTAR®, AllStar°PRO, Lyxumia®; Ypsomed: ypsopen®,
Gansulin Pen, Polhumin Pen, buomaruk(lex®; BD Medical: PuregonPen@ Gani Tech Xiu Lin Pen; Di pendlq 2.0;C ion Medical Inc.:inpen™.
droplet®-kynaneuloja voidaan kayhaa issa tarjolla olevien kyna jen kanssa:
Eli HumaPen® LUXURA HD, HumaPen® HumaPen Ergoll Owen Mumford: Autopen®, Haselmeier: TactiPen®

inen luettelo www.htl-strefa.com

m ER KOMPATIBEL MED DE FLESTE INJEKSJONSPENNENE PA MARKEDET:

droplet®-néler kan brukes med som er tilgjeng pé de fleste
B. Braun: Omnican®Pen 31/32; Owen Mumford: BerliPen® 301/302, Autopen® 24 Classic; Haselmeier: BerliPen® JUNIOR/ areo/ areo2/PRECISION, JuniorSTAR®, TactiPen®, i pen, i-pen’; C nsuPen®; nsuPen2,
GensuPen IMPROVE; Eli Lilly: Humalog®KwikPen, mounjaro®KwikPen, ABASAGLAR® KwikPen®, Humulin® N Pen, HumaPen® Ergo/ Ergo I /LU X U R A/LUXU RAHD/sano Byetta®Pen, Forsteo®; Novo Nordisk: FlexPen®, FlexTouch®,
wegovy°FlexTouch®, NovoLet®, NovoPen® 3/4/5/6/Echo®/Echo®Plus, Junior, Victoza®, Xullophy® OZemplc® Saxenda®, Levemir” InnoLet®; Sanofi-Aventis: CllkSTAR@’ SoloSTAR®, AllStar°PRO, Lyxumia®; Ypsomed: ypsopen®,
Gansulin Pen, Polhumin Pen, Briomatuk(leH®; BD Medl(al PuregonPen®; Gani Technology: Xiu Lin Pen; Diamesco: pendiq 2.0; Companion Medical Inc.:inpen™.

droplet°-naler kan brukes med falgend: som er tilgj iUSA:

Eli Lilly: HumaPen® LUXURA HD, HumaPen® Ergo, HumaPen® Ergo II, Owen Mumford: Autopen®, Haselmeier: TactiPen®

Du finner en detaljert liste over ible injeksjonspenner pa: www.htl-strefa.com

m FUNGERAR MED DE FLESTA INJEKTIONSPENNOR Pf\ MARKNADEN:

droplet®-pennkanyler kan anvandas med foljande penni i pé de flesta

B. Braun: Omnican®Pen 31/32; Owen Mumford: BerliPen® 301/302 Autopen® 24/ Classic; Haselmeier: BerliPen® JUNIOR/ areo/ are2/PRECISION, JuniorSTAR®, TactiPen®, i-pen, i-pen®; C i Pen2,
GensuPen IMPROVE; Eli Lilly: Humalog®KwikPen, mounjaro®KwikPen, ABASAGLAR® KwikPen®, Humulin® N Pen, HumaPen® Ergo/ Ergo Il /LU X U R A/LUXU RAHD/sano [SyeltaWPen Forsteo®; Novo Nordlsk. FlexPen®, FIe><Touch‘a
wegovy°FlexTouch®, NovoLet®, NovoPen® 3/4/5/6/Echo®/Echo®Plus, Junior, Victoza®, Xultophy®, Ozempm@ Saxenda®, Levemir® InnoLet®; Sanofi-Aventis: ClikSTAR®, SoloSTAR®, AIIStaPPRO Lyxumia®; Ypsomed: ypsopen®,
Gansulin Pen, Polhumin Pen, Bromarvikflen®; BD Medical: PuregonPen®; Gani Technology: Xiu Lin Pen; Di i ion Medical Inc.: inpen™,

droplet®-pennkanyler kan anvindas med foljande penninjektorer som ar tillgangliga i USA:

EliLilly: HumaPen® LUXURA HD, HumaPen@ Ergo, HumaPen® Ergo ll, Owen Mumford: Autopen®, Haselmeier: TactiPen®

En detaljerad lista dver k ibl heter finns pa: www.htl-strefa.com

(X PASSER TIL DE FLESTE INDSPRAJTNINGSPENNE PA MARKEDET:

Droplet® penkanyler passer til falgende penindsprgjtningsenheder pé de fleste markeder:

B. Braun: Omnican“Pen 31/32; Owen Mumford: BerliPen® 301/302, Autopen® 24/ Classic; Haselmeier: BerliPen® JUNIOR/ areo/ areo2/PRECISION, JuniorSTAR®, TactiPen®, i-pen, i-pen’; C¢ i Pen
GensuPen IMPROVE; Eli Lilly: Humalog®KwikPen, mounjaro®KwikPen, ABASAGLAR® KwikPen®, Humulin® N Pen, HumaPen® Ergo/ Ergo Il /LU X U R A/LUXU RAHD/sawn) Byetta®Pen, Forsteo®; Novo Nordlsk FlexPen®, FIexTou(h@
wegovy°FlexTouch®, NovoLet®, NovoPen® 3/4/5/6/Echo®/Echo®Plus, Junior, Victoza®, Xultophy®, 0zempic®, Saxenda®, Levemir® InnoLet®; Sanofi-Aventis: ClikSTAR®, SoloSTAR®, AllStar°PRO, Lyxumia®; Ypsomed: ypsopen®,
Gansulin Pen, Polhumin Pen, Ewomamkl’leu BD Medl(al PuregonPen® Gani Technology XILI Lin Pen Diamesco: pendlq 2.0; Companion Medical Inc.:inpen™.

Droplet® penkanyler kan bruges samme med f,
Eli Lilly: HumaPen® LUXURA HD, HumaPen® Ergo HumaPen Ergoll Owen Mumford: Autopen Haselmeler TactiPen®
Find den detalj liste over egnede p pa: www.htl-strefa.com

() VHODNE PRO VETSINU INJEKCNICH PER DOSTUPNYCH NA TRHU:

Jehly pro pera droplet® Ize poutit pro nasledujici injekéni pera dostupna na vétsiné trhii:

B. Braun: Omnican°®Pen 31/32; Owen Mumford: BerliPen® 301/302, Autopen® 24/ Classic; Haselmeier: BerliPen® JUNIOR/areo/ areo2/PRECISION, JuniorSTAR®, TactiPen®, i-pen, i-pen’; i en; N Pen2,
GensuPen IMPROVE; Eli Lilly: Humalog®KkwikPen, mounjaro®KwikPen, ABASAGLAR® KwikPen®, Humulin® N Pen, HumaPen® Ergo/ Ergo Il /LU X U RA/LUXURAHD/saww Byetta®Pen, Forsteo®; Novo Nordisk: FlexPen®, FlexTouch®,
wegovy°FlexTouch®, NovoLet®, NovoPen® 3/4/5/6/Echo°/Echo®Plus, Junior, Victoza®, Xulloph)/E OZemplc@ Saxenda®, Levemir® InnoLet®; Sanofi-Aventis: C|IkSTAR® SoloSTAR®, AIIStal’@PRO Lyxumia®; Vpsomed ypsopen®,
Gansulin Pen, Polhumin Pen, Bromatuk(eH®; BD Medi uregonPen®; Gani Technology: Xiu Lin Pen; Diamesco: pendiq 2.0; Companion Medical Inc.:inpen™.

Jehly pro pera droplet® Ize pouzit pro nasleduj jekcni pera dostupna v USA:

Eli Lilly: HumaPen® LUXURA HD, HumaPen® Ergo, HumaPen® Ergo II, Owen Mumford: Autopen®, Haselmeier: TactiPen®

Podrobny seznam k ibilnich injekénich per viz: www.htl-strefa.com

&3 KOMPATIBILNE S VACSINOU PEROVYCH INJEKTOROV DOSTUPNYCH NA TRHU:

Ihly do perovych injektorov droplet® mézete pouit's tymito perovymi injektormi dostupnymi na vadine trhov:

B. Braun: Omnican®Pen 31/32; Owen Mumford: BerliPen® 301/302, Autopen® 24/ Classic; Haselmeier: BerliPen® JUNIOR/ areo/ areo2/PRECISION, JuniorSTAR®, TactiPen®, i-pen, i-pen C¢ i Pen2,
GensuPen IMPROVE; Eli Lilly: Humalog®KwikPen, mounjaro®KwikPen, ABASAGLAR® KwikPen®, Humulin® N Pen, HumaPen® Ergo/ Ergo Il /LU X U R A/LUXU RAHD/sawm Byetta®Pen, Forsteo®; Novo Nordlsk FlexPen®, FlexTouch®,
wegovy°FlexTouch®, NovoLet®, NovoPen® 3/4/5/6/Echo®/Echo®Plus, Junior, Vlctoza Xultuphy Ozempic®, Saxenda®, Levemir® InnoLet®; Sanofi-Aventis: ClikSTAR®, SoloSTAR®, AIIStaPPRO Lyxumia®; Ypsomed: ypsopen®,
Gansulin Pen, Polhumin Pen, BriomatukTlex®; BD Medical: PuregonPen®; Gani : Xiu Lin Pen; Di pendlq 2.0; C ion Medical Inc.:inpen™.

lhly do perovych injektorov droplet® moiete pouzit's tymito perovymi injektormi dostupnyml vUSA:

Eli Lilly: HumaPen® LUXURA HD, HumaPen® Ergo, HumaPen® Ergo I, Owen Mumford: Autopen®, Haselmeier: TactiPen®

Podrobny zoznam k h perovyich injektorov ndjdete na: www.htl-strefa.com

PiYASADAKI ENJEKSIYON KALEMLERININ GOGUYLA UYUMLUDUR:

droplet® kalem igneleri, cogu piyasada mevcut olan su kalem enjektdrlerle uyumludur:

B. Braun: Omnican®Pen 31/32; Owen Mumford: BerliPen® 301/302, Autopen® 24/ Classic; Haselmeier: BerliPen® JUNIOR/ areo/ areo2/PRECISION, JuniorSTAR®, TactiPen®, i-pen, i-pen’; C¢ i Pen2,
GensuPen IMPROVE; Eli Lilly: Humalog®kwikPen, mounjaro®KwikPen, ABASAGLAR® KwikPen®, Humulin® N Pen, HumaPen® Ergo/ Ergo I /LU X U RA/LUXURAHD/sawm Byetta®Pen, Forsteo®; NwoNordlsk FlexPen®, FlexTouch®,
wegovy°FlexTouch®, NovoLet®, NovoPen® 3/4/5/6/Echo®/Echo®Plus, Junior, Victoza®, Xulmph)/a 0Ozempic®, Saxenda®, Levemir® InnoLet®; Sanofi-Aventis: ClikSTAR®, SoIoSTAR® AIIStal“PRO Lyxumia®; Vpsamed ypsopen®,
Gansulin Pen, Polhumin Pen, bromatukTex®; BD Medical: PuregonPen®; Gani Technology: Xiu Lin Pen; Diamesco: pendiq 2.0; Companion Medical Inc.:inpen™.

droplet® kalem igneleri, ABD'de mevcut olan su kalem enjektdrlerle kullanilabilir:

Eli Lilly: HumaPen® LUXURA HD, HumaPen® Ergo, HumaPen® Ergo I, Owen Mumford: Autopen®, Haselmeier: TactiPen®

Uyumlu kalem enjektor ci ayrintil listesini su sayfada ilirsiniz: www.htl-strefa.com

m SUDERINAMOS SU DAUGUMA RINKOJE PARDUODAMUY INJEKTORIY:

droplet®i adatos il is, kurie p rinky:

B. Braun: Omnican®Pen 31/32; Owen Mumford: Bethen 301/302, Autopen® 24/(Ia55|( Haselmeier: BerliPen® JUNIOR/areo/ are02/PRECISION, JuniorSTAR®, TactiPen®, i-pen, i-pen’; Copemicus: GensuPen®; Nemera: GensuPen 2,
GensuPen IMPROVE; Eli Lilly: Humalog°KwikPen, mounjaro®KwikPen, ABASAGLAR® KwikPen®, Humulin® N Pen, HumaPen® Ergo/ Ergo Il /L UX U R A/LUXU RAHD/saww [Syena"‘Pen Forsteo®; Novo Nordisk: FlexPen®, FI(exTouch®
wegovy°FlexTouch®, NovoLet®, NovoPen® 3/4/5/6/Echo®/Echo®Plus, Junior, Victoza®, Xultophy®, Ozempl(® Saxenda®, Levemir® InnoLet®; Sanofi-Aventis: ClikSTAR®, SoloSTAR®, AIIStar@PRO, LyxumiaQ;Vpsomed:ypsnpen@’,
Gansulin Pen, Polhumin Pen, BriomatukileH®; BD Medlcal PuregonPen®; Gani Tethnology Xlu Lin Pen; Diamesco: pendiq 2.0; Companion Medical Inc.:inpen™.

droplet®™ mjektonaus ‘adatos gali bati j su i

Eli Lilly: HumaPen® LUXURA HD, HumaPen® Ergo, HumaPen® Ergo | Owen Mumford: Autopen®, Haselmeier: TactiPen®

[$samus injektoriy sarasas interneto svetainéje: www.htl-strefa.com

(B'D SADERIGS AR LIELAKO DALU PIEEJAMO PILDSPALVVEIDA INJEKTORU:

droplet® pildspalvveida pilnslirces adatas ir arsadiem pild iem, kas pieejami lielakaja dala tirgu:

B. Braun: Omnican®Pen 31/32; Owen Mumford: BerliPen® 301/302, Autopen® 24/ Classic; Haselmeier: BerliPen® JUNIOR/ areo/ areo2 /PRECISION, JuniorSTAR®, TactiPen®, i-pen, i-pen?; € i Pen2,
GensuPen IMPROVE; Eli Lilly: Humalog@‘KW|kPen mounjaro®KwikPen, ABASAGLAR® KwikPen®, Humulin® N Pen, HumaPen® Ergo/ Ergo Il /L UX U R A/LUXU RAHD/sawn) Byetta®Pen, Forsteo®; Novo Nordlsk FlexPen®, FIexTou(h®
wegovy°FlexTouch®, NovoLet®, NovoPen® 3/4/5/6/Echo®/Echo®Plus, Junior, Victoza®, Xultophy®, 0zempic®, Saxenda®, Levemir® InnoLet®; Sanofi-Aventis: ClikSTAR®, SoloSTAR®, AllStar°PRO, Lyxumia®; Ypsomed: ypsopen®,
Gansulin Pen, Polhumin Pen, Bmomamxl’leu BD Medical: PuregonPen®; Gani Tech ! XiuLin Pen; Diz pendiq 2.0;C ion Medical Inc.:inpen™.

droplet® pildspalvveida pilnslirces adatas var i ar Sadiem ASV pieejami

Eli Lilly: HumaPen® LUXURA HD, HumaPen® Ergo, HumaPen® Ergo I, Owen Mumford: Autopen Haselmeler TactiPen®
Detalizétu saderigu pildspalvveida pilnlirces injekcijas iericu sarakstu varat atrast vietné: www.htl- Strefa.com

m KOMMNATUBWU/THO CA BERUHOM VPE'BAJA 3A YBPU3rABAHE MOMOTRY NEHA AOCTYMHUX HA TPXKULLITY:

droplet® urne 3a nen @ 2] nomofiy neHa AOCTYNHUM Ha TPKMLUTY:

B. Braun: Omnican°®Pen 31/32; Owen Mumford: BerllPen®301/302 Autopen®24/(lassm Haselmeier: BerliPen® JUNIOR/ areo areo2/PRECISION, JuniorSTAR®, TactiPen®, i-pen, i-pen®; C i uPen2,
GensuPen IMPROVE; Eli Lilly: Humalog®KkwikPen, mounjaro®KwikPen, ABASAGLAR® KwikPen®, Humulin® N Pen, HumaPen® Ergo/ Ergo Il /LU X U RA/LUXURAHD/sawm Byetta®Pen, Forsteo®; NwoNordlsk FlexPen®, FIexTouch

wegovy°FlexTouch®, NovoLet®, NovoPen® 3/4/5/6/Echo®/Echo®Plus, Junior, Victoza®, Xullophy® OZemplc® Saxenda®, Levemir” InnoLet®; Sanofi-Aventis: CllkSTAR@’ SoloSTAR®, AIIStal’@PRO Lyxumia®; Vpsomed ypsopen®,

Gansulin Pen, Polhumin Pen, bromatukTex®; BD Medical: PuvegonPen Ganl Te:hnology Xiu Lin Pen; Diamesco: pendiq 2.0; Companion Medical Inc.:inpen™.

droplet® urne 3a nex mory fia ce KopucTe ca ¢ h nomoﬁy neHa poctynium y CAZL:

Eli Lilly: HumaPen® LUXURA HD, HumaPen® Ergo, HumaPen® ErgoII Owen Mumford Autopen®, Haselmeier: TactiPen®

[leTarmHy nucry ypehaja 3a y6p nomohy nexa npoahute Ha: www.htl- strefa.com

(CID A PIACON BESZEREZHETG LEGTOBB TOLLAS BEFECSKENDEZG ESZKOZZEL KOMPATIBILIS:

A droplet® injekcids tollhoz vl tiik a legtdbb piacon elérhetd alabbi tollas befecskendezd eszkozokkel kompatibilisek:
B. Braun: Omnican®Pen 31/32; Owen Mumford: BerliPen® 301/302, Autopen® 24/ Classic; Haselmeier: BerliPen® JUNIOR/ areo/ areo2/PRECISION, JuniorSTAR®, TactiPen®, i-pen, i-pen?; C i Pen2,

GensuPen IMPROVE; Eli Lilly: Humalog®KwikPen, mounjaro®KwikPen, ABASAGLAR® KwikPen®, Humulin® N Pen, HumaPen® Ergo/ Ergo Il /LU X U R A/LUXU RAHD/sano Byetta®Pen, Forsteo; Novo Nordlsk. FlexPen®, FIexTou(h®
wegovy°FlexTouch®, NovoLet®, NovoPen® 3/4/5/6/Echo®/Echo®Plus, Junior, Vlttoza@ Xultophy®, OzempK@ Saxenda®, Levemir® InnoLet®; Sanofi-Aventis: ClikSTAR®, SoloSTAR®, AIIStaPPRO Lyxumia®; Ypsomed: ypsopen®,
Gansulin Pen, Polhumin Pen, BromarukTlen®; BD Medical: PuregonPen®; Gani Tech 2 Xiu Lin Pen; Di pendig 2.0; C ion Medical Inc.:inpen™,

A droplet® injekcios tollhoz valé tilk az USA-ban beszerezhetd alabbi tollas befecskendezé eszkozokkel hasznalhatok:

Eli L|IIy'HumaPen® LUXURA HD, HumaPen® Ergo, HumaPen® Ergo Il, Owen Mumford: Autopen®, Haselmeier: TactiPen®

Al tollas befecskendezo eszkozok részletes listajat lasd itt: www.htl-strefa.com

m KOMMATUBUIHU CO MOBEKETO NEHKAJIA 3A UHJEKTUPAHE AOCTAMHU HA MA3APOT:

Wrnute 3a nenkana droplet® ce KomnaTu6unHM co CNeiHMBE NEHKaNa 3a MHjeKTUpakbe L0CTaNHN Ha NoBeKeTo Nasapu:
B. Braun: Omnican®Pen 31/32; Owen Mumford: BerliPen® 301/302, Autopen® 24/ Classic; Haselmeier: BerliPen® JUNIOR/ areo/ areo2/PRECISION, JuniorSTAR®, TactiPen®, i-pen, i-pen’; C¢ i Pen

GensuPen IMPROVE; Eli Lilly: Humalog®kwikPen, mounjaro®KwikPen, ABASAGLAR® KwikPen®, Humulin® N Pen, HumaPen® Ergo/ Ergo Il /LU X U R A/LUXU RAHD/sawm Byetta®Pen, Forsteo®; Novo Nordlsk FlexPen®, FIexTou(h@
wegovy°FlexTouch®, NovoLet®, NovoPen® 3/4/5/6/Echo®/Echo®Plus, Junior, Victoza®, Xultophy®, 0zempic®, Saxenda®, Levemir® InnoLet®; Sanofi-Aventis: ClikSTAR®, SoloSTAR®, AllStar°PRO, Lyxumia®; Ypsomed: ypsopen®,
Gansulin Pen, Polhumin Pen, bromatuklen®; BD Medical: PuregonPen®; Gani Technology: Xiu'Lin Pen; Diamesco: pendiq 2.0; Companion Medical Inc.:inpen™.

Urnute 3a nenkana droplet® moxe 1a ce KopucTaT o ClefiHMBe NeHKana 3a MHjekTUpatbe focTanku Bo CALL:

Eli Lilly: HumaPen® LUXURA HD, HumaPen® Ergo, HumaPen® Ergo I, Owen Mumford: Autopen®, Haselmeier: TactiPen®

Hajpere ro aetankmor cnucok co NIeHKana 3a kjekTupatbe Ha: wwwhtl-strefa.com




